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Resumen   
El estudio  está centrado en ofrecer una alternativa  a los equipos de tracción lumbar 
actuales, que mejore su eficacia médica y sea más atractiva de cara a su uso, tanto para 
pacientes como médicos especializados en rehabilitación y prevención. 
El análisis ha sido realizado con la intención de ofrecer atractivas y plausibles 
modificaciones a corto plazo, teniendo en cuenta la existente problemática relacionada con 
bajas laborales y pacientes crónicos, debido a problemas lumbares y la limitada variedad 
de mecanismos no invasivos con tal de solventar o aliviar dicha sintomalogía. 
Mediante el presente proyecto, se ha realizado un estudio del estado del arte relacionado 
con  dolencias derivadas a trastornos de la espina dorsal a nivel lumbar con tal de 
determinar las limitaciones biomecánicas y antropométricas que determinan el rango 
seguro de acción de las modificaciones.  
Se ha obtenido un diseño conceptual que, pese a especificar cierto grado de detalle, 
precisará de pruebas y estudios posteriores antes de poderse llevar a cabo la creación de 
un prototipo. 
La principal variación mecánica llevada a cabo respecto a los equipos actuales, ha 
consistido en la substitución de un servo rotor por la de un actuador lineal eléctrico 
controlado por una entrada analógica, así como un dispositivo de posicionamiento 
ergonómico para el usuario que asegure un optimo tratamiento. 
Se ha realizado una simulación tridimensional del aparato con tal de poder llevar a cabo 
estudios que habiliten su creación o al menos que permitan el estudio de su aceptación o 
no en el mercado, facilitando así modificación o equipos posteriores. 
La realización del diseño se ha basado en la metodología Cross y se ha comprobado 
mediante un cuestionario siguiendo los métodos de Kansei y Kano. 
Por último, se  ha evaluado su viabilidad económica y su impacto ambiental. 
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1. Prefacio 
El objetivo del proyecto es analizar la viabilidad y creación de posibles modificaciones en un 
‘equipo de tracción lumbar’. Dicho mecanismo es requerido por los especialistas de 
rehabilitación médica, fisioterapia o medicina preventiva. 
Un equipo de tracción lumbar permite aliviar y proporcionar un tratamiento frente a ciertas 
dolencias relacionadas con trastornos relativos a lumbalgias o dolores severos de dolor de 
espalda, ejerciendo una fuerza axial tal que sea capaz de separar el espacio intravertebral 
de la zona lumbar de la espina lumbar, a fin de liberar tensiones existentes. 
1.1. Origen del proyecto 
Tras determinar que el proyecto pretendería aportar conocimientos en el diseño aplicado en 
el campo de la medicina, se estudió el mercado existente y tras realizar diferentes 
reuniones con fisioterapeutas y con osteopatas, se pensó que la creación de un proyecto 
que contemplase como objetivo la modificación de un equipo de tracción lumbar, sería de 
gran interés y de gran ayuda para su posible creación a corto plazo. 
Analizando el mercado actual así como estudios relativos al fuerte y creciente aumento de 
pacientes afectados por dolencias de espalda, se decidió dar lugar a modificaciones tanto 
mecánicas como estéticas que diesen lugar a una alternativa atractiva al dispositivo 
existente. 
1.2. Motivación 
Coincidiendo con la realización de un proyecto de final de carrera, se creyó oportuno la 
realización de un  proyecto que reflejase conocimientos propios de la carrera de Ingeniería 
Industrial Superior así como los relativos a la intensificación de ‘Diseño de productos y 
sistemas’, ofreciendo además la posibilidad de conocer un sector innovador y atractivo 
como es la bioingeniería, incrementado así para el autor de este proyecto la visión de la 
problemática real de las diferentes fases de creación y diseño que conlleva la concepción 
de maquinaria que interactúa con las limitaciones del cuerpo humano y abrir con ellos sus 
horizontes creativos para futuros proyectos. 
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1.3. Requerimientos previos 
Con tal de realizar un análisis de modificaciones verosímil, es necesario estudiar primero 
las limitaciones fisiológicas y antropométricas que marcarán el rango de actuación del 
equipo, así como delimitarán el alcance de estudio del proyecto, debido a la imposibilidad 
de realizar las pruebas pertinentes antes de la creación de un prototipo, las cuales podrían 
modificar el  pre-diseño o diseño conceptual al que se quiere llegar al finalizar dicho 
proyecto. 
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2. Introducción 
El presente proyecto consta de diversas fases. Inicialmente se llevará a cabo una 
introducción histórica de los diversos equipos de tracción lumbar, tratando así de poner en 
énfasis que, pese a ser una técnica innovadora todavía en fase de desarrollo y estudio, 
tiene sus orígenes y sus aplicaciones arraigadas, dando a conocer a grandes rasgos sus 
antecedentes y la técnica conocida como tracción lumbar. 
Seguidamente, se presentarán los datos médicos y biomecánicos  poniendo en evidencia la 
controversia actual de las diferentes tendencias a tener en cuenta, hecho que delimitará en 
cierto grado el rango de acción de los mecanismos que lleva incorporado el aparato de 
estudio. 
Poniendo de manifiesto diversos dispositivos del mercado actual se realizará un estudio del 
estado del arte realzando así sus carencias y virtudes. 
Como consecuencia, se dará lugar al estudio de la creación de modificaciones en el 
producto actual con tal de ofrecer una alternativa posible a corto plazo, ya que tratará de 
realizar el mismo movimiento que el sistema actual mediante un dispositivo diferente, 
cuidando la estética y la ergonomía, así como basando su diseño en la disminución de 
riesgos al uso. 
2.1. Objetivos del proyecto  
Introducir modificaciones posibles a los diseños existentes de equipos de tracción lumbar 
utilizando dispositivos actuales, para dar lugar a la creación de un prototipo a corto plazo. 
Basar el diseño en dar la imagen al producto como la alternativa de lo existente, mimando 
los detalles relativos a una utilización más independiente y otorgar al conjunto una robustez 
que sea percibida por el usuario como seguridad. 
2.2. Alcance del proyecto 
El proyecto basará su análisis en el estudio de un diseño conceptual, reflejando datos 
específicos determinantes para su diseño final y introduciendo conceptos para estudios 
posteriores. No obstante, no profundizará en la tecnología de componentes, ni en los 
dispositivos electrónicos para llevar a cabo las solicitaciones de las que se otorgará al 
producto modificado y centrará sus acciones acorde con el mercado español. 
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3. La tracción como tratamiento 
La tracción  es un tipo de tratamiento conservador para la lumbalgia y la ciática que ha sido 
utilizado durante muchos siglos. La premisa básica de la tracción es que al descargar los 
componentes de la columna estirando los músculos, los ligamentos y las unidades 
espinales funcionales, disminuirá la presión intradiscal, aliviando así los síntomas. 
Cuando se aplica correctamente, la tracción espinal puede producir la distensión o 
separación de los cuerpos  vertebrales y de las carillas articulares, provocando la tensión 
de las estructuras espinales ligamentosas, ampliando el foramen intervertebral, 
enderezando las curvas espinales y estirando la musculatura de la columna. 
Se trata de una terapia destinada a tratar los síntomas dolorosos más frecuentes del ráquis 
lumbar, es decir el dolor lumbar agudo, subagudo y crónico, que se caracterizan por un 
dolor de instauración lenta, o bien de aparición brusca y aguda, a veces con irradiación 
hacia las nalgas o de forma ligera hacia la pierna, y una limitación simultánea de la 
movilidad. Cuando se pasa al tipo crónico, el dolor es un poco menos intenso y continuo 
durante más de dos meses. Se ha demostrado repetidamente que este proceso afecta del 
70 al 80 % de la población en las sociedades industrializadas. La mayoría de los pacientes 
tienen de 20 a 55 años de edad. El dolor lumbar aparece con una frecuencia parecida en la 
gente con ocupaciones sedentarias y en los que realizan trabajos pesados, aunque estos 
últimos presentan una mayor incidencia de absentismo laboral, puesto que no pueden 
trabajar con el dolor (Jayson,1980). 
Basándose en investigaciones recientes sobre las situaciones de trabajo específicas, 
Magora, en Israel, ha demostrado que el dolor lumbar es más frecuente en los grupos que 
trabajan siempre en posición sentada que en aquellos que tienen una postura laboral más 
variada. También ha observado que el levantamiento de grandes pesos, cuando se realiza 
con frecuencia desempeña un papel importante en la incidencia de dolor lumbar y que éste 
es incluso mayor cuando el esfuerzo se realiza sólo esporádicamente. Entre los 
trabajadores sedentarios, el dolor lumbar aparece más a menudo tras el ejercicio y las 
actividades deportivas del fin de semana. 
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3.1. Clasificación de tracciones espinales 
Existen varias formas de tracción espinal (Borenstein y Wiesel,1989): 
1. La tracción continua se lleva a cabo con pesos ligeros que se aplican durante varias 
horas. Este tipo de tracción no es efectiva ya que los pacientes no toleran la cantidad de 
peso necesario para distender la columna durante todo ese tiempo. 
2. La tracción sostenida (estática) utiliza un peso constante durante períodos de hasta 30 
minutos. En períodos tan cortos se toleran pesos mayores. La fuerza puede ejercerse 
colgando los pesos, o por medio de un aparato mecánico que genere la fuerza de 
tracción necesaria durante un lapso específico de tiempo. Esta forma de tracción es de 
mayor eficacia si se utiliza una tabla separada para disminuir la fricción. 
3. La tracción mecánica intermitente se utiliza frecuentemente en los Estados Unidos a 
través de una máquina que aplica y deja de aplicar la tracción durante períodos de 
tiempo de muy pocos segundos. 
4. La tracción manual es aplicada por un terapeuta que sujeta manualmente al paciente 
para generar la fuerza. La tracción puede hacerse bajo la forma de un estirón realizado 
durante varios segundos o de un empujón rápido. 
5. La tracción posicional se aplica colocando al paciente en diferentes posiciones para 
obtener un estiramiento longitudinal de las estructuras espinales; ésta generalmente se 
utiliza para estirar un lado  de la columna. 
6. En la autotracción el paciente se acuesta con las rodillas y las caderas flexionadas y 
genera la fuerza de tracción agarrándose a unos asideros atados a un cinturón que los 
rodea. Las sesiones pueden durar incluso una hora. 
7. La tracción lumbar por gravedad utiliza la fuerza de gravedad para estirar la columna de 
un paciente suspendido verticalmente por unos asideros o en posición invertida 
colgando por unas botas que llegan hasta el tobillo. 
 
La maquinaria a modificar basa sus tratamientos en la disciplina de la tracción mecánica 
intermitente, y eventualmente a la tracción estática sostenida. 
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3.2. Antecedentes históricos 
Las tracciones axiales para corregir la desviación de la columna se han usado desde la 
antigüedad, hallándose referencias en la mitología hindú, entre 3500 y 1800 a. c.  
Posteriormente, Hipócrates (460 a 377 a. C.) también usó tracciones axiales para tratar la 
deformidad de la columna. Galeno (131 a 201 d. C.) y, mucho más tarde, Ibn Sïnä (980 a 
1037), combinaron la tracción axial con la presión mecánica aplicada directamente sobre la 
gibosidad.  
A finales del siglo XIX y principios del XX, Bradford y Brackett aplicaban un sistema de 
tracción y desrotación, combinado con corsés de yeso, siguiendo criterios que aún 
prevalecen, en curvas leves o moderadas y flexibles, además del tratamiento de carácter ci-
nesiterápico, y en las curvas progresivas efectuaban un tratamiento con tracciones y 
ortopédico mediante yesos progresivos hasta final del crecimiento.  
Las tracciones pueden aplicarse a través del esqueleto, mediante clavos distales en el 
raquis, o extraesqueléticas, habitualmente utilizadas en el tratamiento de la escoliosis.  
A partir de 1967, siguiendo los trabajos de Cotrel, se practicaron tracciones continuas    
(Fig. 4.1) a las que se sumaba la autoelongación (Fig. 4.2) como paso previo a la 
colocación de un corsé de yeso, en lo que se denomina método lionés del tratamiento de 
las escoliosis idiopáticas. Estas tracciones solían durar tres semanas, y se utilizaba un peso 
progresivo, inferior a un sexto del peso corporal.  
En los años setenta empezaron a practicarse tracciones continuas nocturnas, como 
alternativa al tratamiento con corsé. El objetivo era realizar un estiramiento del ráquis 
durante 8 h/día, mediante un mecanismo similar al de las tracciones continuas, pero 
instalado en el domicilio y asociado a ejercicios de elongación. La parte pélvica del 
dispositivo se fijaba a la cama y se ejercía una fuerza de tracción occipitomentoniana o 
axilar, para evitar deformaciones dentales, aumentando gradualmente hasta alcanzar el  
10-15 % del peso corporal.  
Asociadas a las tracciones continuas, Cotrel también propuso las tracciones dinámicas. El 
sistema de tracción dinámica selectiva permite variar la localización del punto de distracción 
y acopla un sistema de regulación de tracción. Este tipo de tracciones permite diferentes 
modalidades: lumbar, dorsocervical, simétrica o asimétrica. 
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Un problema básico que plantea este tratamiento es su cumplimiento riguroso, puesto que 
en los mismos trabajos publicados por Cotrel se mencionan regresiones en la mejoría del 
valor angular coincidiendo con abandonos del tratamiento.  
Por otra parte, la efectividad real del tratamiento con tracciones ha sido cuestionada con 
estudios prospectivos aleatorizados con grupo control. El tratamiento con tracciones no 
presenta ningún beneficio frente a la cinesiterapia sola.  
Anteriormente, Nachemson también había cuestionado la utilidad de las tracciones previas 
al tratamiento quirúrgico, demostrando su ineficacia.  
A pesar de estas observaciones respecto al tratamiento con tracciones, la utilización de un 
cuadro metálico o mesa de Cotrel permite aplicar una desrotación continua o dinámica en 
las gibosidades dorsales. Para ello, se utiliza una cincha fijada en el borde del cuadro 
contrario a la convexidad en el nivel de la gibosidad, consiguiendo una corrección de la 
curva mayor, útil en el momento de la realización de un corsé. 
Estas son algunos de los antecedentes más destacables que dieron lugar a el hoy conocido 
sistema de tracción lumbar, que gracias a los nuevos materiales, como el velcro, y a 
dispositivos más precisos y seguros; han permitido que las técnicas modernas y los 
sistemas de sujeciones sean  más cómodos y flexibles (Cohí Riambau, 2001). 
 
 
 
 
Fig. 4.1 - Tracción continua de la columna (Escoliosis, realidad tridimensional, 2001). 
 
 
 
 
Fig. 4.2 -  Autoelongación de la columna(Escoliosis, realidad tridimensional, 2001). 
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3.3. Tratamientos y sus controversias asociadas 
La fricción dificulta la transmisión de la fuerza a la espalda. Se necesita una fuerza 
equivalente al 50% del peso corporal para mover el cuerpo horizontalmente. Es necesario 
mover la mitad inferior del cuerpo antes de transmitir cualquier fuerza a la columna lumbar. 
Ya que el 50% del peso corporal se encuentra por debajo de la vértebra  L3, el 25% de la 
fuerza aplicada a la columna lumbar se pierde al contrarrestar la fricción. Por lo tanto, el 
paciente en posición horizontal sobre una cama convencional sólo recibirá una tracción 
efectiva con pesos iguales al 25% o al 50% de su peso corporal. Los pesos superiores al 
50% del peso corporal harán que el paciente se deslice, mientras que los inferiores al 25% 
no serán suficientes para contrarrestar la fricción (Borenstein, 1989) .  
Otro factor que debe ser superado es la elasticidad de los músculos. Un músculo sujeto por 
una fuerza mínima se comportará como un cuerpo elástico, y al incrementar la fuerza, su 
elongación se verá limitada por el reflejo del estiramiento. Pueden ser necesarias fuerzas 
de tracción de cientos de kilos para superar este efecto en los músculos que protegen la 
columna lumbar. La aplicación de tracción por medio de poleas con pesos convencionales 
sobre una cama convencional durante un período prolongado no es más beneficiosa que el 
reposo en cama, ya que se produce poca distensión de la columna. La eficacia de la 
aplicación de fuerza sobre la columna lumbar aumenta con el uso de una tabla dividida que 
elimina la resistencia de la parte inferior del cuerpo.  
Mathews utilizó la epidurografía para estudiar el efecto de la tracción lumbar en la 
restitución de los discos lumbares protruidos a su posición normal. La protrusión discal 
desapareció con la aplicación de tracción sobre la columna lumbar con una distracción 
vertebral de 2 mm por disco. Sin embargo, la cantidad de peso necesaria para obtener este 
efecto fue de 55 kg, y la tracción duró entre 30 y 38 minutos. El efecto sobre el disco fue de 
corta duración con la reaparición del prolapso discal a los 4 min. después de haber retirado 
las fuerzas de tracción. Gupta también demostró que la reducción de la herniación discal se 
acompañaba de una mejoría clínica, a través de una epidurografía, en cada 9 de los 12 
pacientes a los que se aplicó una tracción durante 4 horas con 40 kg durante un período de 
10 a 15 días. 
Otro objetivo del uso de la tracción es la reducción de la presión intradiscal. Nachemson y 
Elfstrom han estudiado la reducción de la presión intradural en individuos normales con 
aplicación de tracción a través de unos arreos pélvico y torácico, una tabla hendida y 30 kg 
de fuerza de tracción durante tres segundos a intervalos de cinco segundos. La presión 
intradiscal disminuyó entre un 20% y un 30% de los casos (Wiesel,  1989).  
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Se ha utilizado un gran número de ensayos terapéuticos para estudiar la eficacia de la 
tracción en el tratamiento de las lumbalgias. Muchos de los estudios presentan errores en 
el proyecto que limitan su validez científica. Weber inició un ensayo controlado sobre la 
tracción efectiva de peso (1/3 del peso corporal) contra la tracción del peso control (el peso 
para asegurar el arreo) en pacientes con una compresión de la raíz nerviosa objetivada 
radiológicamente. La tracción fue aplicada durante sesiones de 20 minutos. 
Desde hace tiempo se ha utilizado la aplicación de una tracción en el raquis lumbar para el 
tratamiento de la ciática. Harris y Nachemson han revisado exhaustivamente la literatura 
más importante, mientras que Hickling ha escrito sobre la técnica de aplicación. Sin 
embargo, hasta el momento no se ha publicado ningún ensayo a doble ciego satisfactorio, 
aunque actualmente se está realizando uno de estas características en el hospital            
‘St. Thomas' . 
 Mathews ha demostrado que una tracción lumbar mantenida durante 20-30 min. disminuye 
temporalmente el tamaño de una protrusión discal lumbar (Jayson, 1980). Una fuerza de 
este tipo no puede ser tolerada durante períodos más largos sin sedación previa y sin la 
posibilidad de complicaciones secundarias, y una fuerza menor probablemente es ineficaz. 
Algunos pacientes ambulatorios parece que obtienen una lenta mejoría cuando se les trata 
diariamente 5 días por semana, otros mejoran cuando permanecen en decúbito total entre 
los tratamientos. 
En general la tracción lumbar intermitente está indicada en los síndromes de dolor lumbar 
en los cuales también existe ciática de leve a moderada, o dolor irradiado. Solamente 
tolerarán la tracción lumbar aquellos enfermos que tengan conservada relativamente la 
movilidad de la columna, ya que de lo contrario podría aumentar el dolor vertebral y el 
espasmo muscular. En cualquier caso siempre es aconsejable aplicar calor local (o frío) 
antes de realizar la tracción lumbar. Asimismo puede ser útil para el enfermo tomar un 
relajante muscular (por ejemplo diazepam 5-10 mg) una hora antes de empezar el trata-
miento, pese a ello las nuevas tecnologías basadas en el uso de corrientes eléctricas con 
usos terapéuticos abren un camino novedoso y atractivo para llevar a cabo relajaciones así 
como anestesiantes de una manera rápida, no invasiva ni permanente (Maitland, 1977). 
Un tratamiento de 6 a 10 sesiones de tracción lumbar suele ser suficiente para reducir una 
ciática. La tracción consiste en aplicar a la pelvis una fuerza de hasta 85 kg (usando pesos 
o aparatos mecánicos) durante aproximadamente 30 minutos (Barret, 1985).  
No obstante la tendencia actual es la de aplicar un tercio del peso corporal durante un 
periodo no superior a 25 min. 
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Aunque la experiencia clínica parece validar la eficacia de la tracción, hasta este momento 
no existe ninguna prueba controlada que lo demuestre. De hecho ha originado una 
discordancia considerable en la literatura  sobre la técnica, grado, y duración de la tracción que se 
debe aplicar a la columna vertebral. 
Existen tendencias en las que inicialmente se tracciona con 2.5 kg en cada lado de la pelvis, 
aumentándose de forma progresiva hasta un máximo de 7.5 kg en cada cuerda, para un 
total de 15 kg de tracción pélvica (Comín y Prat, 1995). Otras por el contrario estipulan 
fuerzas recomendadas que van de 17 a 40 kg (Ricard, 2003) así como la citada con 
anterioridad y que consta con mayor número de defensores, es por ello que basaremos 
nuestras modificaciones en razón a la consideración que la fuerza máxima a ejercer debe 
ser aproximadamente  1/3 del peso corporal del sujeto a tratar. 
Las terapias consisten en ir variando gradualmente tanto los pesos soportados como los 
tiempos de aplicación de los mismos, dependiendo éstas de los síntomas a tratar como de 
las limitaciones físicas y de tolerancia del paciente a tratar. Estos tratamientos  son 
ejercidos en la actualidad mediante la utilización de equipos de tracción lumbar de carácter 
mecánico y intermitente (Fig. 4.3). 
En cuanto a la diferencia en el tiempo de actuación de la terapia la tracción recomendada 
varía en 4 minutos la hora. 
 
            
Fig. 4.3 -  Equipo de tracción lumbar (Megatrac 101, Electromedicarín).          
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3.4. Opiniones y polémica  sobre su efectividad 
Como ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad no existe un estudio concluyente 
sobre la efectividad de la tracción lumbar, pero la mayoría  de los autores pese a no poder 
constatar a hurtadillas sus beneficios reconocen sus logros y comparten que un porcentaje 
significativo de los pacientes resulta fuertemente beneficiado tras un ciclo controlado de 
sesiones así como la gran capacidad de alivio que puede suponer  la terapia en ciertas 
patologías. Es sin duda la cuantificación de este tanto por ciento de beneficiarios donde nos 
topamos con la polémica entre autores y personalidades de la materia así como la implícita 
discusión de si sus  beneficios médicos serán momentáneos o permanentes. 
Autores como Hood y Chrisman publicaron que el 52,5% de los pacientes mostraron 
buenos y excelentes resultados con la tracción pélvica intermitente en enfermedad discal 
lumbar (Ricard, 2003). El informe que realizaron demostró qué algunos pacientes con 
verdadera ciática mejoran con tracción axial. 
Por otra parte es posible la existencia de complicaciones asociadas con el uso de tracción 
axial. Eie y Kristiansen informaron que el 33% de un grupo de pacientes tratados presentó 
una agravación de los síntomas. Esto pone de manifiesto el riesgo de daño neurológico 
secundario a un exceso de carga más allá de los límites de tolerancia es mayor. 
Christie publicó los resultados preliminares de un estudio que comparó los efectos de 
tracción con un placebo oral en lumbalgia aguda y crónica con y sin ciática. No había 
ninguna diferencia significativa en los resultados de los dos tratamientos. 
No optante admiten que en ciertas patologías como en pacientes  que presentan una 
posición antálgica cruzada por hernia externa puede lograr un resultado beneficioso 
mediante la tracción lumbar intermitente. 
En un estudio posterior, Weber halló un efecto psicológico positivo en cuanto a las 
expectativas de recuperación del paciente durante la tracción. Sin embargo, los efectos 
beneficiosos están más estrechamente relacionados con el reposo en cama obligatorio que 
de la fuerza de tracción sobre la columna (Borenstein y Wiesel, 1989). 
Es importante saber que existen enfermedades para las que esta terapia esta 
contraindicada, es por ello que es importante que el tratamiento sea impuesto por un 
experto y regulado o calibrado por el mismo. 
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3.4.1. Patologías: recomendaciones y contraindicaciones  
Principalmente la tracción lumbar intermitente se usa para el tratamiento de pacientes 
externos con ciática o dolor referido en las piernas. Mientras que la tracción pélvica 
sostenida se usa rutinariamente en los pacientes hospitalizados que presentan lesiones 
discales. 
La aplicación de la tracción sobre la columna lumbar es indicada con frecuencia en los 
pacientes con hernia del núcleo pulposo. El motivo de la realización de este tratamiento, es 
que el estiramiento de la columna lumbar produce una distensión de las vértebras que 
permite el retorno de los discos protruidos a su posición anatómica normal                     
(Cohí Riambau, 2001). 
Una larga experiencia indica que es más probable que mejoren aquellos pacientes con 
dolor radicular crónico o intermitente que consiguen un alivio transitorio con el decúbito, 
recomendando así su uso a los que sufren dichos trastornos dolorosos (Jayson, 1980). 
Es sabido que el paciente que presenta una posición antálgica cruzada por hernia externa 
puede lograr un resultado beneficioso con la tracción axial. 
Así mismo la tracción con cinturón pélvico está indicada en el tratamiento conservador de la 
lumbalgia o en las etapas iniciales de las hernias discales. 
Tiene dos ventajas sobre la tracción cutánea bilateral; en primer lugar, el paciente es capaz 
de aplicarse o retirar la tracción sin ayuda, y en segundo, se puede tolerar un peso mayor 
con el cinturón pélvico (Comín y Prat, 1995).  
La tracción pélvica también se puede realizar en el domicilio habitual del paciente con un 
sistema similar, con las ventajas que ello comporta. 
Estas son algunas enfermedades y patologías en las que actualmente se recomienda el 
uso de una terapia de sesiones de tracción lumbar, destacando algunas de tan conocidas y 
extendidas en la sociedad actual como es el caso de la ciática y la lumbalgia lumbar. 
Con ello no hay que olvidar las opiniones expertas que advierten de los peligros que 
conlleva un mal uso de los equipos de tracción así como los agravantes derivados de su 
uso en patologías contraindicadas es por ello que poniendo de manifiesto las mismas 
citamos a continuaciones algunas de las más destacables. 
Por lo general, no está indicada en el tratamiento de fracturas pélvicas o del raquis lumbar. 
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Pysko y Styczyski estudiaron los efectos terapéuticos en 105 pacientes con enfermedad 
discal lumbar, confirmada por radiculografía, IRM o TC.  
Los efectos del tratamiento por tracción eran significativamente peores en pacientes con 
síndrome pseudo-radicular. Estos resultados hacen pensar en la necesidad de diferenciar 
el sistema terapéutico en pacientes con enfermedad discal lumbar según el predominio 
patomecánico de la enfermedad (Ricard, 2001). 
Hood y Chrisman por su parte sugirieron que la posición de compresión neural interna 
puede ser un factor agravante hecho que habría que tener en cuenta antes de recomendar 
este tratamiento. 
Está técnica no es muy eficaz para el dolor raquídeo, y puede producir una exacerbación 
del dolor radicular de tipo «fulgurante»; en general, tampoco es útil a los pacientes con una 
ciática hiperálgica ni en aquellos con déficit neurológico (Jayson, 1980). 
La tracción lumbar no debe usarse si el paciente presenta una hernia secuestrada con 
ciática ya que como resultado de la separación interdiscal podría crear secuelas severas 
para el paciente, por lo que la utilización de la misma esta contraindicada. 
Se ha sugerido que la presión negativa que se aplica provoca que los discos que están en 
protusión retornen al centro. Existen pruebas para pensar que la tracción no resulta tan 
efectiva si existe un déficit neurológico en las piernas (Barret, 1985). 
Existen numerosos estudios así como casos clínicos relacionados con las dolencias 
lumbares, mostrando los anteriormente citados reflejamos la existencia de 
contraindicaciones de diferentes ámbitos recalcando así la importancia de un examen 
exhaustivo de la patología sufrida por el paciente antes de su utilización. 
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3.4.2. Posibles daños derivados de la tracción lumbar 
Con anterioridad se ha citado contraindicaciones a modo de advertencia a la vez que 
recordando que como toda manipulación lumbar, ya sea manual o mecánica, conlleva un 
riesgo implícito si el que lo lleva a cabo o programa la sesión de tracción no consta con la 
formación y los datos pertinentes para su valoración. 
Es por ello que seguidamente citaremos posibles efectos secundarios derivados       
(Ricard, 2003) principalmente en mal uso del equipo, datos de interés tanto para el paciente 
que se somete a terapia como para el manipulador de la misma. 
Posibles daños derivados: 
• Aumento de tamaño del agujero de conjunción.  
• Abertura del espacio disco-vertebral.  
• Separación de las articulaciones intervertebrales.  
• Estiramiento de una cápsula retraída o dolorosa.  
• Liberación de una membrana sinovial atrapada.  
• Liberación de las adherencias raíces del nervio.  
• Producción de un vacío central que reúne la hernia discal.  
• Puesta en tensión del ligamento común longitudinal posterior         
que reduce la hernia discal.  
• Relajación del espasmo muscular. 
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3.5. Consideraciones de bioingeniería  
Se ha dicho que los síndromes de dolor lumbar son debidos a nuestra postura erecta, pero 
la anatomía comparativa ha demostrado que la degeneración y herniación discal aparecen 
también en los cuadrúpedos. Las fuerzas verticales, al igual que las horizontales y 
rotatorias han sido discutidas en relación con este tema y se han realizado intentos de 
evaluar todas esta presiones y tensiones mecánicas. Recientemente también se han 
tomado en consideración los efectos mecánicos sobre el hueso subcondral de las 
vértebras, en relación con el dolor raquídeo.  
Hasta el momento sólo hemos sido capaces de medir las fuerzas verticales in vivo 
mediante los registros de presión discal. Desde un punto de vista clínico se hace evidente 
que en aquellas situaciones, posturas, movimientos o ejercicios en los cuales la presión del 
disco excede la normal en bipedestación en más de un 40 %, se produce un aumento de 
dolor raquídeo en nuestros pacientes (Jayson, 1980).  
La mayoría de científicos en este campo conceden mucha importancia a la aparición de 
fisuras en el anillo fibroso de los discos lumbares bajos. Farfan de Montreal introdujo el 
concepto de la torsión en relación con la degeneración anular. Fue capaz de demostrar 
tanto experimentalmente en raquis de autopsias como sobre un análogo eléctrico que, de-
pendiendo de la forma del disco y de la posición de las carillas articulares, distintas partes 
del anillo posterior pueden romperse por torsión, primero circunferencialmente y después 
radialmente, incluso antes que el propio núcleo se desintegre. Sin embargo, no ha sido 
capaz de explicar clínica mente por qué mecanismo la posición de las carillas articulares 
posteriores puede influir en estas roturas. Por otra parte, ni Horal ni La Rocca y MacNab 
pudieron demostrar un aumento de la incidencia de dolor raquídeo en pacientes con 
asimetría de las carillas. También sabemos que, aunque las propiedades mecánicas del 
núcleo pulposo cambian netamente con la edad, las fibras del anillo maduro del disco 
muestran pocas variaciones con la edad. 
Estos son los aspectos algunos de los más destacables estudios de bioingeniería, citando 
así la anatomía a tener en cuenta durante la concepción de los diversos programas que 
comandan los equipos de tracción lumbar. 
Como conclusiones destacar que pese a que la tracción lumbar no sea una modalidad 
superior para el tratamiento del dolor lumbar, debido ha que principalmente no existen 
datos convincentes que apoyen los resultados obtenidos así como la falta de la evidencia 
de que estos cambios sean terapéuticos y de que su utilización conlleva ciertos riesgos 
asociados, la tracción axial es capaz de alterar temporalmente, por lo menos, la mecánica 
vertebral, en el Tipo IV o V de patología discal (Ricard, 2003). 
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4. Estado actual de la técnica 
Tras haber puesto de manifiesto las propiedades fisioterapéuticas de la terapia así como 
sus controversias y los rangos de actuación que determinan los diseños de la misma, este 
estudio mostrará los modelos actuales más representativos con tal de dejar claro para el 
lector las ventajas y las carencias que se presentan al consumidor, siendo éstas los 
fundamentos a tener en cuenta a la hora diseñar las modificaciones a realizar. 
4.1. Descripción de los equipos actuales 
Los dispositivos actuales presentan estéticas y tecnologías prácticamente idénticas. Basan 
la tracción en una camilla, un banquillo donde apoyar las piernas, una cincha torácica y otra 
pélvica con las que sujetar al paciente al conjunto, así como una unidad de tracción lumbar 
que permite llevar a cabo tanto tracciones intermitentes como continuas. 
El paciente se estira encima de la camilla con las piernas encima del banquillo con tal de 
alinear la columna vertebral con el horizonte de la camilla mejorando y facilitando así la 
tracción.  
La manipulación lumbar se realiza mediante la sujeción del paciente a la camilla mediante 
el arnés torácico y  la tracción corre por cuenta de una unidad que contiene un servomotor 
que controla y estira de un cordón o cable que transmite la tracción a la cincha pélvica   
(Fig. 5.1) haciendo así posible la existencia de un punto fijo mientras  el otro es estirado, así 
se consigue la elongación necesaria para aliviar las tensiones interdiscales. 
 
Fig. 5.1 -  Componentes de un equipo de tracción lumbar (Megatrac 101, Electromedicarín). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINCHA TORÁCICA 
CINCHA PÉLVICA 
 BANQUILLO 
 
 
UNIDAD DE 
TRACCIÓN 
CAMILLA  
ELÉCTRICA 
CABLE  DE 
TRACCIÓN 
Pág. 24  Memoria 
 
Dichos equipos en su mayoría realizan una tracción eficiente y segura, que mediante la 
observación y su utilización han dado lugar a una de las tecnologías mecánicas más 
extendidas dentro de la fisioterapia y la rehabilitación. 
4.2. Valoración de la técnica actual 
No obstante, se perciben ciertas carencias; los aparatos actuales están diseñados con la 
intención de poder realizar tanto manipulaciones cervicales (Fig. 5.2) como lumbares     
(Fig. 5.3) con ayuda del mismo dispositivo y accesorios complementarios, hecho 
interesante a la hora de poder realizar tracciones completas y sobre todo a la hora de 
reducir costes y espacio. Por otro lado, esta bifuncionalidad ha entorpecido a la hora de 
desarrollar nuevos sistemas que optimicen la terapia. 
 
   
Fig. 5.2 -  Utilización en modo tracción cervical (ME3860, Hometrac).       Fig. 5.3 -  Utilización en modo tracción lumbar (Auto Trac 450, Gymna). 
 
Este proyecto se basa en dar una alternativa a estos dispositivos simplificando su utilización 
a la tracción lumbar, y reservando la incorporación de la tracción cervical para un estudio 
posterior. 
En la actualidad las unidades de tracción basan sus acciones en un motor o servomotor 
rotativo que recoge o suelta  progresivamente el cable que va unido la cincha o arnés 
pélvico, pese a la regulación de altura con la que constan la mayoría de las unidades de 
tracción es poco habitual su manipulación con tal de personalizar la sesión. Teniendo en 
cuenta el amplio rango de utilización en cuanto a la envergadura de los pacientes,  se 
extrae que el ángulo de tracción puede ser en  cada paciente, aún aplicándoles el mismo 
tratamiento pre-programado si coinciden en sexo y peso.  
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Pese a no presentar un riesgo para el paciente, el tratamiento no es lo óptimo que podría 
llegar a ser. 
Asimismo el dispositivo actual permite evaluar las situaciones de riesgo cuando no se 
reflejan las diferencias esperadas en la fuerza a realizar en la tracción o en la relajación 
basándose en la recuperación e la pelvis a su estado actual. En la actualidad existen 
tecnologías que han sido diseñadas para realizar translaciones que presentan un control y 
posicionamiento más seguro y preciso. 
La no utilización de estos sistemas es debido principalmente a que son dispositivos rígidos 
incorporados en el conjunto, mientras que en la actualidad la unidad de tracción es externa 
y se sitúa en los pies de la camilla al mismo nivel que la misma para tracciones lumbares 
mientras que para su uso cervical se desmonta y se monta en la cabecera a una cierta 
altura ya que el ángulo de acción de la fuerza es distinto así como los rangos de  los 
controladores. 
Por otro lado, el banquillo (Fig. 5.4) no asegura el correcto posicionamiento de las piernas 
y, por consiguiente, afecta directamente en la correcta transmisión de la tracción a la 
columna, ya que es importante que ésta presente una posición lo más horizontal posible.  
 
Fig. 5.4 -  Banquillo graduable en altura (T 12049, M.R.D). 
 
No tan solo el ángulo de las piernas es importante, sino que la apertura de las mismas 
condiciona la pelvis modificando así la rotación de las vértebras a nivel lumbar. 
Es interesante la nueva tendencia que incorpora camillas segmentadas de regulación 
variable (Fig. 5.5), ya sea manual o mecánica, permitiendo así adoptar posturas y ángulos  
interesantes para el tratamiento de algunas patologías, como en el caso de la tracción 
continua, en el que se recomienda que la camilla presente una cierta inclinación elevando 
las extremidades inferiores con tal de hacer más efectiva la terapia (Barret, 1985). 
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Fig. 5.5 -  Camilla manual de tres segmentos con unidad de tracción (Megatrac 101, Electromedicarín). 
 
Como posteriormente veremos, los modelos que encontramos en el mercado no presentan 
diferencias notables entres ellos. Todos basan sus tecnologías en los mismos principios y 
reflejan diseños prácticamente idénticos. 
Es por ello que todos presentan las mismas carencias y las mismas ventajas, dejando a  
decisión del consumidor la única elección de los diferentes programas de control, que en 
realidad varían prácticamente en la intensidad máxima de fuerza ejercida, y en el precio, 
que va ligado a la marca que los fabrica y a los materiales empleados. 
Intentando crear una alternativa de diseño, tecnología y estética, este proyecto evaluará la 
tecnología existente en el mercado abriendo una línea diferenciada en el mismo segmento 
mercantil y evitando así la tendencia de las últimas décadas (Fig. 5.6-5.7). 
 
 
   
 Fig. 5.6 -  Equipo de tracción de 1985 (ME 3860, Hometrac).  Fig. 5.7 -  Equipo de tracción de 2005 (MT-12, M.R.D.). 
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5. Estudio del prediseño conceptual 
Una vez contemplado el mercado y los diseños existentes, se ha llegado a la conclusión de 
que es necesario la creación de modificaciones en el diseño de los equipos de tracción 
lumbar para responder a las necesidades de los usuarios y los expertos. 
Se realizará un pre-diseño de un mecanismo claramente diferenciado, dotando así al 
producto de un valor añadido, ya que significaría una alternativa a los mecanismos 
existentes en el mercado español. 
Este sistema de tracción basará su movimiento en un cilindro mecánico o actuador lineal, 
substituyendo al servo-motor rotativo utilizado hasta el momento, así como la utilización de 
una camilla de segmentos que constará de un soporte de las extremidades inferiores 
integrado y graduable, en lugar del actual banquillo de soporte. 
Estas medidas dotarán al sistema de una estética diferente a la vez que aumentará su 
eficacia, seguridad y ergonomía, delimitarán el rango de movimiento del paciente, y 
asegurarán un movimiento lineal y exacto al determinado por especialistas para el 
tratamiento del paciente, disminuirán las situaciones de riesgo derivadas de la errónea 
utilización del mecanismo o por movimientos indebidos del paciente mientras dura la 
terapia programada. Asimismo asegurará la posición idónea del paciente incrementando la 
eficacia de la sesión a la vez que previene posibles dolencias provocadas por la mala 
ejecución de la terapia.  
Se reflejarán las bases para realizar un manual de su funcionamiento y uso, intentando dar 
dentro lo posible una autonomía al usuario, permitiendo contemplar la posibilidad de que su 
uso no este ligado a la  necesidad de un control minucioso de un experto en fisioterapia o 
similar. Ello permitirá a la larga reducir costes derivados de su uso, aumentando la 
posibilidad de incrementar sus horas de funcionamiento. 
Para llevar a cabo estas premisas, realizaremos diferentes funciones basadas en las 
metodologías de Cross (Cross,2003). 
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5.1. Metodologías para el diseño según Cross  
En primer lugar se realiza una representación gráfica del árbol de funciones generando una 
estructura de representación del contenido intencional de las funciones que lo forman, 
asignándoles una jerarquía que responde a la motivación causal de la función y su 
relevancia en servicio, evidenciando las relaciones  de dependencia respecto a la utilidad 
frente a la viabilidad técnica (véase Fig. 6.1- 6.4).  
Seguidamente, se llevará a cabo el análisis funcional o análisis de funciones a fin de 
generar soluciones (Fig. 6.5). En este caso habrá que considerar a la estructura de 
funciones como un modelo del producto a desarrollar basándose en las características 
físicas del producto como la forma, dimensiones y materiales utilizados. Este método 
describe las funciones del producto completo y de sus partes así como las relaciones entre 
ellas. 
El análisis de funciones es una metodología sistemática, debido a que la generación de la 
solución se puede obtener por combinación o variación de subsoluciones de las partes del 
problema, así como una metodología analítica, ya que con ello se busca un método de 
soluciones comunes propios de problemas análogos. 
Mediante la creación de los diagramas conllevan las citadas metrologías se visualizarán 
mejor los objetivos del proyecto al mismo tiempo que se aportan conceptos y percepciones 
importantes en las fases iniciales del diseño. 
Concebido el diseño inicial de las modificaciones del equipo de tracción lumbar pasaremos 
a evaluar el mismo, realizando la función de calidad o ‘Quality Function Deployment’ (QFD) 
(véase Fig. 6.6 ). 
Su finalidad es la de establecer las metas que deben alcanzarse en las características de 
ingeniería del producto, de manera que satisfagan los requerimientos del cliente. 
Con dicha información y un pre-diseño aproximado realizaremos una encuesta, basada en 
las metodologías de Kansei para facilitar futuros estudios sobre la medición de la 
satisfacción del cliente fundamentados en el método Kano que incrementarán el valor del 
diseño final en caso de que se llegue a realizar un prototipo. 
Por ultimo, valoraremos su impacto sobre la sociedad y el mercado español así como el 
valor añadido derivado de las modificaciones contempladas en este proyecto.  
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5.2. Método del árbol de objetivos 
Este es el punto inicial del diseño de un nuevo producto o de la modificación de uno 
existente. Su objetivo es el de clarificar los objetivos que el producto ha diseñar debe 
satisfacer, ya sean requerimientos del cliente o del producto, aun cuando esos objetivos 
puedan cambiar a medida que avanza el proceso de diseño. 
Con ello, ofreceremos un formato claro y útil para el planteamiento a seguir mostrando los 
objetivos y los medios para alcanzarlos. Utilizaremos para ello un diagrama de formas 
donde se aprecia la relación jerárquica entre objetivos y interrelaciones entre ellos. 
Los objetivos del diagrama creado son enfatizar ante todo la comodidad de su uso (en color 
verde, Fig. 6.2), la capacidad de atraer el interés del usuario mediante la diferenciación y la 
utilización de sistemas novedosos (en color naranja, Fig. 6.3) y la utilización de sistemas 
que cercioren la seguridad de los usuarios (en color azul, Fig. 6.4) y del propio equipo      
(Fig. 6.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.1 -  Diagrama del árbol de objetivos para las modificaciones de un equipo de tracción lumbar.  
 
A continuación comentaremos cada uno de los objetivos principales, expuestos en el 
diagrama anterior, con la intención de clarificar objetivos secundarios. 
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5.2.1. Objetivo la comodidad de los usuarios 
 
Fig. 6.2 -  Diagrama del árbol de objetivos:   La comodidad.  
 
 
El objetivo principal de la comodidad viene dado por distintos factores ya existentes en los 
equipos existentes, tales como formas ergonómicas adecuadas, medidas antropométricas 
que engloben un número elevado de la población así como materiales agradables, 
resistentes y apropiados a la actividad que realizará el equipo de tracción, como puede ser 
el sudor, el olor, la elasticidad o medidas para su fácil mantenimiento. 
Por ello, el principio de diseño planteado es el de llegar al estado de comodidad mediante 
otros factores. El objetivo es alcanzar una autosuficiencia y autonomía por parte de los 
usuarios y de los especialistas que controlan las sesiones de tracción. 
 
  
Comodidad 
Manejo del paciente 
altamente 
independiente 
Fácil  
Cinchamiento 
 o amarre 
Regulación y 
terapias 
programadas 
Terapias 
programada
s 
Patologías Aptitudes 
fisiológicas 
Limitaciones 
físicas y 
antropométricas 
Control de 
la sesión 
Niveles de intensidad 
dentro de los límites 
programados 
Regulación de 
tiempos dentro de los 
límites programados  
 Innovación 
y  
eficiencia  
Análisis de posibles modificaciones en el diseño actual de un equipo de tracción lumbar Pág. 31 
 
En la actualidad, los pacientes precisan de la ayuda de especialistas o de auxiliares 
experimentados en el manejo de los equipos. Este objetivo pretende un cinchamiento o 
amarre más versátil que permita al paciente no tener que depender de un auxiliar. 
Este factor esta estrechamente ligado a que el usuario del equipo puede controlar la 
posición del banquillo para optimizar la posición del paciente. Una de las modificación a 
presentar será la incorporación de un soporte para extremidades inferiores regulables, en 
las que el paciente de antemano pueda conocer su regulación en base a sus datos 
antropométricos. 
La programación de las terapias se realiza in situ por parte de especialistas, los cuales 
regulan las sesiones, los tiempos y las cargas ejercidas según tratamientos establecidos y 
su percepción de la tolerancia del paciente. Con ello deben permanecer durante el 
transcurso de la sesión en su totalidad. 
Mediante la programación de terapias personalizadas el usuario directo o paciente 
dispondría de mayor libertad de horarios para el uso del equipo, ya que mediante algún 
código o sistema de identificación podría cargar su sesión previamente programada. Así 
como una autorregulación a la tolerancia dentro de parámetros previamente introducidos 
por especialistas. 
Mediante tecnología existente, el experto tendría control total sin necesidad de intervenir 
directamente. Pese a ello, siempre estaría disponible una opción de control y reajuste que 
anularía la regulación del paciente. 
Para que este sistema resultase beneficioso para el paciente, debería estudiarse 
previamente y a conciencia la patología sufrida, así como las aptitudes y limitaciones físicas 
o antropométricas del sujeto a tratar, así como un control más exhaustivo cada cierto 
número de sesiones, con la finalidad de reajustar o reprogramar futuras sesiones 
asegurando un seguimiento del paciente eficiente. 
Existe otro objetivo ligado al alcance de la comodidad, no enunciado pero ya citado: es la 
comodidad que proporciona una innovación en el diseño que permite a los usuarios realizar 
tareas con mayor libertad o comodidad y una eficiencia en la terapia que asegure una 
mejora en el bienestar de los pacientes proporcionando una sensación de aceptación y 
confianza en el tratamiento, haciendo que este sea más confortable y atractivo. 
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5.2.2. Objetivo hacer del dispositivo un sistema atractivo al usuario 
 
Fig. 6.3 -  Diagrama del árbol de objetivos:   El atractivo. 
El objetivo aquí planteado es posiblemente el más relevante para el desarrollo de este 
proyecto, ya que el objetivo del mismo es la creación de modificaciones en un aparato 
existente para cubrir la necesidad de una alternativa al mercado existente español. 
Para ello, el proyecto debe satisfacer las necesidades de los demandantes de una manera 
atractiva, planteando su compra como una opción realista frente a productos más 
convencionales que poseen un mayor prestigio, debido a su uso durante más de una 
década. 
Es por ello, que basaremos nuestros esfuerzos en satisfacer a un segmento de la 
población que no ve cubiertas sus expectativas mediante los equipos existentes.  
Uno de los objetivos primordiales, es la clara diferenciación de los diseños actuales, 
basados en los mismo principios de uso y de tecnología. 
Enfatizaremos sistemas y tecnologías existentes, que pese a desarrollar los mismos 
movimientos que los equipos actuales, no son utilizados. A la vez incrementaremos la 
capacidad de control y la autonomía de los equipos, para facilitar su manejo.  
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El objetivo en cierta manera es el de desligar a los expertos de la responsabilidad del 
manejo de los usuarios, y a los ususarios de los limitados horarios de utilización de la 
maquinaria y de costes elevados. 
Estos aspectos harán que el nuevo dispositivo pueda abrirse un mercado dentro del 
existente e incluso crear de nuevos, ya que si el equipo final pudiese cubrir las expectativas 
podría utilizarse en gimnasios, centros de alto rendimiento, club deportivos o centros de 
relajación o spa, abriendo así un abanico de posibilidades para su futura comercialización. 
Esto sin duda resultaría de gran atractivo para los propietarios de los equipos, así como 
para los fabricantes, ya que aumentaría su mercado de venta y mantenimiento. 
Referente a los usuarios directos, los pacientes, percibirán una sensación gratificante al 
contemplar nuevas tecnologías, reafirmando así su credibilidad en el tratamiento impuesto 
y un mayor control del mismo otorgándoles confianza. 
El fácil manejo y entendimiento de la terapia incrementará su comodidad y ratificará su 
elección, intensificando así su divulgación, haciendo del nuevo producto un sistema 
atractivo para nuevos usuarios. 
Se pretende la creación del dispositivo con tecnologías que respeten niveles acústicos 
máximos y presenten una estética agradable, respetando así a los no usuarios del entorno 
al no representar una barrera o obstáculo visual ni auditivo.  
Dichos objetivos también deben aplicarse al interior del aparato. Ya que al tratarse de 
sesiones de aproximadamente 20 min., los usuarios deben disponer de un gran campo 
visual y gozar del estado de máxima relajación posible. 
Uno de los mayores atractivos por los que los pacientes considerarán atractivo este 
dispositivo frente a los vigentes, será el seguimiento que les permitirá la interficie sobre 
todo el proceso. En la actualidad no tienen la posibilidad de observar la consola de control 
y, aunque eso fuese posible, la única información recibida serían niveles de carga, de 
velocidad y de tiempo empleado o restante para la sesión. 
Lo que se pretende es la implantación de tecnología existente en gimnasios, en maquinaria 
tan convencional como puede ser una cinta de correr. Se pretende mostrar al paciente la 
totalidad de la terapia, mostrándoles las diferentes etapas y las variaciones que sufrirá. Con 
ello el usuario sabrá en todo momento lo que sucede al su alrededor y contemplará sus 
limitaciones y el desgaste sufrido, haciendo así posible el control y regulación o incluso 
cancelación de la terapia realizada. 
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5.2.3. Objetivo certificar la seguridad 
 
 
Fig. 6.4 -  Diagrama del árbol de objetivos:   La seguridad. 
 
La seguridad del sistema y de los usuarios es un objetivo primordial en todo equipo de uso 
médico, ya que las lesiones derivadas podrían suponer de alto riesgo, para algunas de las 
patologías  tratadas. 
La medidas planteadas basan sus principios en minimizar el riesgo de accidentes y en 
medidas preventivas que contemplen la posible existencia de los mismos para disminuir el 
grado de lesión que pudiera sufrir el usuario. 
El dispositivo fundamenta sus modificaciones en una mayor autonomía y control por parte 
del paciente, lo que supone un menor seguimiento de la sesión por parte de una persona 
experimentada en uso del equipo. Esto intensifica en cierto grado la posibilidad de que 
aumenten los accidentes como consecuencia de una mala utilización o descuido por parte 
del usuario. 
Es por ello que el control y la ejecución de los diferentes pasos a seguir para su correcto 
funcionamiento deben estar delimitados y supervisados por el propio paciente, mediante el 
seguimiento de órdenes sencillas y claras que recibirá por parte de la consola en las etapas 
iniciales de la sesión. 
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Para ser consecuentes, el procedimiento debe cerciorarse y recordar los pasos haciendo 
posible al usuario verificar sus acciones antes de proseguir. Medida  que desvinculará 
responsabilidades por mal uso a los propietarios en la mayoría de los casos y asegurará 
una seguridad al usuario. 
Una vez inicializada la sesión, los posibles accidentes dependerán del programa introducido 
por los expertos. Los programas o parámetros a seguir deben fundamentarse en terapias 
contrastadas y específicas a las patologías de los distintos usuarios; pero eso no será 
suficiente para garantizar su seguridad. 
Los pacientes deben someterse previamente a un reconocimiento por parte de expertos 
que delimiten su grado de tolerancia a la tracción, así como reconocimiento físico y 
antropométrico que determinará aspectos tan importantes como son el grado de intensidad 
al que se verán sometidos o los reglajes que deben realizar en la etapa inicial de amarre, 
incluyendo dentro de esta la posiciones de elementos adaptables como puede ser el 
soporte de las extremidades antes mencionado, optimizando y personalizando así las 
sesiones que configuran la terapia. 
Una vez examinado el paciente, los expertos determinarán los valores de programación de 
la terapia delimitando rangos de actuación infranqueables y otros de más flexibles. 
Estos últimos, serán los que usuario podrá controlar durante el transcurso de la sesión en 
función de su estado el día de la realización del tratamiento, así como medida preventiva en 
caso de una mala valoración de los expertos. 
Por tratarse de usuarios poco experimentados con el uso de este tipo de maquinaria, las 
variables que controlarán serán principalmente la intensidad de la carga sufrida durante la 
tracción y el tiempo que ésta tiene efecto, eso sí siempre dentro de los rangos flexibles que 
haya contemplado el especialista. 
Como última defensa y atendiendo a que la velocidad de la tracción es relativamente lenta 
en este tipo de manipulaciones, el usuario tendrá a su alcance una parada de emergencia 
que detendrá el programa en ejecución recuperando de una manera suave y controlada la 
posición inicial. 
Con el fin de que esta práctica no se extienda, ya que inutilizaría el desarrollo de la sesión 
haciendo el tratamiento inservible, el equipo se bloqueará a la espera de que alguien 
experimentado reinicie su funcionamiento. Con ello, podrá tener en su conocimiento cuál ha 
sido la causa de la parada y realizar reajustes para futuras sesiones. 
Por último, otra medida para emergencias extremas siempre sería el liberarse de los 
amarres, desvinculando así al sujeto de la tracción a la que se le somete. 
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5.3. Análisis funcional o FAST 
El objetivo de esta metodología  es la obtención de la función de un producto definiendo al 
sistema como un proceso de transformación, es por ello que este método para desarrollar 
un diseño también es conocido como la función del producto o Fast (Function Análisis 
System Technique) . 
Para ello consideramos el producto como un sistema desconocido o caja negra en la que 
únicamente intervienen las entradas o inputs y las salidas o outputs, de esa manera 
observamos con gran claridad la función primordial del producto a diseñar. 
Una vez desarrollado estas entradas y salidas, se pretende establecer la llamada estructura 
de funciones, conjunto de funciones u órganos del sistema que constituirán el producto 
motivo de diseño para dar la funcionalidad externa deseada (Fig. 6.5). 
 
Fig. 6.5 -  Diagrama del análisis funcional (FAST). 
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Como se observa con claridad, nuestro dispositivo cuenta con tres entradas y una sola 
salida. La funcionalidad a cubrir es la de realizar una correcta tracción lumbar mediante un 
dispositivo mecánico. 
Para ello contaremos con tres elementos externos al equipo que constituye el sistema. 
Tendremos una fuente de energía que alimentará el dispositivo, parte de la cual será 
desviada para un dispositivo de soporte de emergencia que se basará en un sistema de 
baterías. La finalidad de estas será la de cubrir fallos en la red y la de asegurar los 
protocolos de seguridad en caso de fallida. 
Es usuario acreditado será el encargado de inicializar el encendido del sistema, 
corroborando el correcto funcionamiento de los sistema mediante la ejecución de una rutina 
de autodiagnóstico, para asegurar la integridad de los sistemas. Esta persona dispondrá de 
una llave de encendido y cierre, llave que tendrá que ser utilizada para las funciones que su 
nombre describe pero que además tendrá que ser empleada cuando el usuario realice una 
parada de emergencia, asegurando así el protocolo de seguridad explicado con 
anterioridad en el árbol de objetivos. 
Como precaución, se precisará de un código de arranque además de la llave de cierre que 
dará acceso a funciones más especificas como estadísticas o recomendaciones de 
mantenimiento como resultado del autodiagnóstico. 
Si el diagnostico detectase un análisis inconcluyente o desfavorable, la maquinaria sería 
desactivada automáticamente. Si el problema perdurase tras su reiniciación, la consola se 
bloquearía a la espera de un técnico cualificado o a su reparación en taller. 
Este diagnostico continuará sus funciones durante el transcurso de las sesiones, pero en 
lugar de bloquear la consola, establecería parámetros de seguridad para el usuario como 
puede ser una parada de la tracción de manera suave y controlada o medidas más técnicas 
como la desconexión de la corriente externa, entre otras. 
La programación de las terapias es responsabilidad de médicos especializados quienes 
tras un reconocimiento previo establecerán los rangos de actuación de la maquinaria. 
La unidad de tracción lumbar constará de los programas a ejecutar y recibirán los datos 
pertinentes a las sesiones mediante el uso de tarjetas magnéticas que los usuarios deben 
introducir en la consola. Estas tarjetas previamente programadas transmitirán la 
información de los especialistas a los sistemas del equipo. 
La idea es que el usuario acreditado no tiene por que ser el especialista en tracción lumbar, 
ya que sus funciones están desvinculadas de las tareas médicas. 
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El paciente o usuario directo será el encargado de iniciar la sesión una vez el equipo ya 
este operativo, para ello deberá situarse en posición horizontal sobre el dispositivo de 
manera adecuada, cincharse los amarres en las posiciones indicadas según su anatomía y 
mediante el manejo de la consola iniciar y controlar la sesión. 
Para iniciar la sesión introducirá su tarjeta de usuario en la consola. Esta le recordará los 
pasos previos a seguir antes de su puesta en marcha, fases que el usuario deberá de 
confirmar punto por punto. Una vez realizado, la interficie solicitará su código personal, 
asegurando así que los datos a cargar de la tarjeta se corresponden con los del usuario del 
equipo. 
Llegados a este punto, el usuario verá como se carga su sesión programada y un diagrama 
del tratamiento a seguir con sus diferentes etapas, similar a los existentes en actuales 
cintas para correr de gimnasios. A partir de este momento, el usuario apretará una opción 
hasta el momento desactivada que iniciará la tracción lumbar tras 3 segundos. 
Hay que recordar que la consola será accesible desde una posición de funcionamiento con 
lo que 3 segundos asegurarán un tiempo suficiente para su relajación, ya que el 
movimiento de tracción se inicia de manera suave y progresiva. 
Como ya hemos citado en capítulos anteriores, el usuario deberá controlar la terapia dentro 
de ciertos rangos. Así pues, mediante órdenes muy sencillas regulará la tracción en base a 
sus sensaciones. 
Se ha de advertir que la tracción lumbar debe ser indolora, ya que simplemente liberamos 
tensiones existentes mediante la elongación, así pues en caso de molestia y por 
precaución, el usuario podrá regular en cierto grado la carga que se le aplica o los tiempos 
en que se le ejercen. 
De una manera obvia, el usuario introduce un elemento imprescindible en la tracción y es la 
resistencia a la misma, de manera que debemos considerar el cuerpo físico del paciente 
como el componente más vital del sistema. 
Por otro lado, existen los dispositivos que permitirán el movimiento, así como los sistemas 
de posicionamiento, control o seguridad que serán los encargados de transmitir 
correctamente el movimiento de tracción adecuado en cada situación. 
De esta manera es cómo conseguiremos dar solución a la funcionalidad del equipo de un 
modo más independiente que los dispositivos convencionales, cubriendo así las demandas 
existentes y habilitando la apertura de nuevos mercados. 
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5.4. Función de calidad o ‘Quality Function Deployment’ 
Mediante la realización del ‘Quality Function Deployment’ (QFD) pretendemos poner de 
manifiesto cuales son los atributos deseables desde la perspectiva del cliente y cuáles son 
las características de ingeniería que presentará el producto una vez realizadas las 
modificaciones planteadas (Fig. 6.6). 
Un aspecto importante es poder identificar cuáles son realmente las necesidades y deseos 
de los clientes en términos  de atributos de producto y asegurar que éstos se traduzcan 
cuidadosamente en especificaciones apropiadas de las características de ingeniería. 
Se podría decir que mediante la realización de esta metodología de trabajo se pretende 
reflejar o escuchar la llamada ‘voz del cliente’ esencial para el logro del éxito comercial, y 
por tanto factor importante a contemplar en las fases de diseño que nos ocupa. 
Su finalidad será la de establecer las metas que deben alcanzarse en las características de 
ingeniería del producto, de manera que satisfagan los requerimientos del cliente. 
Mediante la identificación de los requerimientos del cliente en términos de atributos del 
producto, la determinación de la importancia relativa de los atributos y la evaluación de los 
mismos frente a la competencia, conseguiremos una representación matricial, que pondrá 
de manifiesto las relaciones entre lo que el producto ofrece y lo que reciben los clientes en 
forma de satisfacción de sus necesidades y expectativas. 
Además servirá como comparativa con productos de la competencia, ofreciéndonos una 
percepción de cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles los débiles, permitiéndonos 
evaluar si el producto tendrá cabida y aceptación dentro del mercado existente. 
Pese a ello, es necesario contemplar que esta metodología se basa en dar soluciones 
ingenieriles a necesidades de los clientes, pero deja un poco de lado aspectos como las 
percepciones que éstos reciben, o el bienestar asociado a la satisfacción de una necesidad 
frente a otra, aspectos que retomaremos mediante metodologías del Kansei y de Kano en 
la realización de una encuesta posterior. 
Además, no refleja con exactitud el potencial del producto frente a otro de la competencia 
en un mercado nuevo a explotar comercialmente. 
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Fig. 6.6 -  Función de calidad o ‘Quality Function Deployment’  (QFD). 
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El diagrama de la función de calidad desarrollado ha comparado las necesidades de los 
usuarios con los requisitos ingenieriles planteados en las modificaciones, así como factores 
determinantes del conjunto expuesto, poniendo de manifiesto las relaciones existentes 
entre ellos y comparándolos con el diseño que encontramos en el mercado español. 
No se ha diferenciado entre los diversos fabricantes que explotan el diseño existente, ya 
que las diferencias entre ellos son prácticamente inexistentes y comportaría un estudio al 
detalle, aspectos que se consideran de menor interés en etapas de pre-diseño o diseño 
conceptual que nos ocupa. 
Del gráfico realizado se extraen diversas conclusiones: el equipo existente consiste 
principalmente en una unidad de tracción lumbar de reducidas dimensiones que se adapta 
a una camilla adaptada que, junto al banquillo y arneses, constituyen el equipo de tracción 
lumbar. 
Este sistema presenta claros aspectos ventajosos. Sus reducidas dimensiones hacen del 
conjunto un sistema de menor peso que facilita su traslado y reduce considerable su coste 
de adquisición. Asimismo, el manejo del mismo por parte de un especialista personaliza las 
sesiones de los pacientes. 
Deberíamos matizar que, pese a tener una inversión inicial inferior para los propietarios, los 
pacientes hacen frente a un coste elevado, debido a que una sesión controlada por 
profesionales implica el salario del mismo incrementando el coste final. 
Como es evidente, el paciente podría adaptarse con facilidad a las modificaciones 
planteadas, ya que sus gastos se verían reducidos y sus horarios aliviados, sin embargo los 
propietarios verían aumentado su inversión inicial y reducidos los honorarios por sesión. 
Estos aspectos podrían parecer malos a simple vista, pero hay que tener en cuenta que los 
horarios de exploración se ampliarían, que el coste de un especialista se reduciría 
considerablemente, así como el hecho de que el propietario de un equipo de tracción 
lumbar no se limitaría a los especialitas que lo utilizan o a centros médicos, si no que 
abrirían un mercado y propietarios aún por emerger, aumentando la demanda del equipo y 
disminuyendo los gastos de explotación, lo que podría llevarnos a un incremento en el 
beneficio neto. 
Por otro lado, el conjunto de modificaciones hará del equipo un sistema más ergonómico y 
eficaz, que incrementará la seguridad en la causa de mayor accidentalidad como es el error 
humano o el uso inadecuado del dispositivo. 
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Su producción y montaje es similar si consideramos el conjunto en su totalidad (camilla, 
arneses, etc.), con la diferencia que para el sistema modificado estaría tan limitado como 
sus predecesores, en el aspecto que los existentes pueden ser instalados en camillas que 
ya nos pertenecen, mientras que la compra del nuevo dispositivo implica, en algún 
momento, la compra de todo el sistema. 
Este hecho que puede hacer disminuir las ventas, pero crea una mayor dependencia de la 
empresa que explota este producto, y que posiblemente tendrá también en stock el sistema 
ya existente. Se ampliaría así su oferta y incrementarían sus ventas en mantenimiento y 
recambios, sin contar el prestigio y la publicidad que implicaría contar con una alternativa 
de diseño y tecnología con ventajas y inconvenientes claramente diferenciados de los 
existentes. 
Pese a que la movilidad y la adaptabilidad a diferentes entornos será inferior, la 
incorporación de nuevas tecnologías especificas a las funciones a desarrollar disminuirá el 
coste y tiempo de mantenimiento para los propietarios, hecho que incrementará el valor del 
equipo durante su vida útil. 
Por último, evidenciar que el principal requisito pretendido mediante la creación de las 
modificaciones expuestas, no es otro que crear una alternativa en equipos de  tracción 
lumbar, para que propietarios, fabricantes o usuarios vean satisfechas aquellas 
necesidades que los equipos convencionales no les cubrían. 
Este aspecto sin duda ha sido cubierto ampliamente, no tan sólo mediante una estética o 
tecnología diferenciada, sino con prestaciones diferentes que pese a sus limitaciones, 
contemplan una visión de explotación paralela a la existente. 
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6. Alcance del estudio de modificaciones 
En el capitulo posterior se presentan las piezas necesarias para realizar las modificaciones 
planteadas en el capitulo anterior. 
Los elementos y mecanismos planteados se basan en dispositivos existentes en el 
mercado y en patentes publicadas (Anexo D); es por ello que no entraremos en la 
tecnología de componentes ni en los procesos de fabricación de los mismos. 
El objetivo de este estudio es el de concretar el diseño conceptual o pre-diseño de algunas 
de las posibles modificaciones que podrían sufrir los equipos de tracción lumbar, dando así 
una alternativa de mercado para el usuario así como la incorporación de tecnologías y 
planteamientos de diseño que hacen de este sistema, un dispositivo con mayor autonomía 
por parte del usuario directo o paciente a la par que desvincula al encargado del dispositivo 
de la necesidad de ser un especialista en la manipulación humana. 
Por tratarse de un estudio conceptual de modificaciones sobre un dispositivo ya existente, 
el alcance del proyecto basa sus esfuerzos en la caracterización de los elementos 
necesarios para la creación de una alternativa de diseño en equipos de tracción lumbar 
dentro del mercado español.  
Es por ello que, conceptos como la legislación y la normalización de las piezas no formarán 
parte del alcance de esta fase inicial del diseño, y se relegan a fases posteriores en donde 
se matizarán los materiales, cálculos y los procesos de fabricación y embalaje. 
En el desarrollo de este proyecto se establecen las características primordiales de las 
modificaciones concebidas con tal de estudiar su futura viabilidad dentro del mercado 
español, así como la aceptación por parte de los usuarios. 
Para ello se ha realizado la creación de piezas y sistemas que definen la alternativa del 
dispositivo de tracción lumbar concebido.  
A través de una simulación de  las piezas, mostramos las relaciones entre  los diversos 
elementos creados. La misma consiste en una representación visual aproximada de un 
futuro prototipo, permitiendo el previo estudio de su viabilidad y facilitando la realización de 
los cálculos pertinentes. 
Pese a no disponer de la tecnología necesaria para contrastar los resultados de una 
encuesta basada en las metodologías de Kansei y Kano, la simulación realizada nos 
permitirá la creación del cuestionario a realizar, favoreciendo así fases o etapas posteriores 
de diseño. 
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7. Simulación de las modificaciones planteadas 
Inicialmente pasaremos a realizar una comparativa entre el equipo de tracción existente en 
el mercado español y el diseño realizado que incorpora las modificaciones sugeridas. 
En la realización de esta comparativa se especificarán las modificaciones realizadas con tal 
de exponer de una manera clara y ordenada los diseños planteados. 
Posteriormente, realizamos un despiece del dispositivo planteado, mostrando las relaciones 
y las finalidades de los diferentes elementos que componen el equipo de tracción 
modificado. 
7.1. Descripción y comparativa del equipo de tracción lumbar 
Como se ha descrito en el capítulo 5, el dispositivo existente en el mercado español 
mantiene pocas diferencias los unos de los otros, consta principalmente de una camilla 
eléctrica, un banquillo para apoyar las extremidades inferiores, una unidad de tracción y 
cinchas para la sujeción de pelvis y pecho (Fig. 8.1). 
 
Fig. 8.1 -  Componentes de un equipo de tracción lumbar (Megatrac 101, Electromedicarín). 
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A fin de especificar con claridad las modificaciones creadas, trataremos por separado cada 
uno de los componentes que constituyen el equipo de tracción lumbar. 
La principal transformación recae en la substitución del sistema traccionador del equipo  
(Fig. 8.2). El dispositivo convencional se basa en un servo-motor rotativo que recoge o 
libera el llamado cable de tracción, el cual tiene la función de trasladar el movimiento de la 
unidad de tracción a la cincha pélvica. 
Mediante la tecnología existente, encontramos en el mercado elementos más específicos 
para llevar a cabo una traslación longitudinal y que además aseguren un movimiento 
totalmente horizontal. Existen diversos tipos de dispositivos posibles; podemos encontrarlos 
hidráulicos, de aire comprimido o eléctricos, y de diferentes sistemas como pueden ser los 
cilindros, los actuadores lineales o los mini carros. 
La elección planteada, por su versatilidad, su rendimiento y su escaso mantenimiento es la 
de incorporar un cilindro eléctrico compacto con una fuente de alimentación de 24 V de 
continua y que es capaz de ejercer una fuerza de 2 kN durante una carrera de 200 mm., 
posteriormente este elemento será descrito con más detalle. 
La elección de un dispositivo u otro es  debida a que al tratarse de un dispositivo para uso 
terapéutico, consideramos que un sistema eléctrico sería más limpio, seguro y versátil que 
los demás ya que en los centros para los que se destina este dispositivo deben cumplir 
altas normas de higiene, así como una contaminación acústica reducida. Además la 
adquisición de un sistema compresor para un solo equipo encarecería enormemente su 
coste. 
Como podremos observar a continuación, el dispositivo eléctrico que más se adecuaría al 
diseño planteado sería un mini carro, pero actualmente en el mercado español encontrar un 
carro que ofrezca una fuerza de tracción como la que precisamos para la terapia (90 kg) 
más el incremento que comporta la traslación de elementos del equipo como puede ser el 
banquillo integrado y los pertinentes márgenes de seguridad, es costoso. Si, además 
tenemos en cuenta los recorridos a ejercer y los tiempos de actuación y que se base en un 
dispositivo eléctrico; su adquisición, es prácticamente inviable en el mercado español. 
               
Fig. 8.2 -  Primera modificación:  motor rotativo (Megatrac 101, Electromedicarín) por actuador lineal eléctrico (actuadores Rolaram, power jacks). 
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La utilización de un cilindro como medio para llevar a cabo la tracción implica 
modificaciones en los demás elementos primordiales del equipo de tracción lumbar actual. 
Actualmente el paciente es inmovilizado en la camilla mediante la cincha torácica, dejando 
a la cincha pélvica la transmisión del movimiento y la angulación de las extremidades 
inferiores y la correcta posición de la columna a cargo del banquillo. Este, por ser un 
elemento estático, puede asegurar dicha posición inicialmente, pero al desarrollarse el 
movimiento de tracción pierde su angulación óptima y ofrece una resistencia al movimiento, 
que puede resultar molesta para el paciente.  
Además, la cincha pélvica no asegura una sujeción horizontal de la cadera, haciendo 
posible una elevación de la misma, lo que compromete la eficacia y la seguridad de la 
terapia realizada. 
El dispositivo planteado integra el cilindro eléctrico bajo la superficie superior de la camilla, 
la cual está segmentada en dos. 
En la parte superior, de mayor tamaño, se alojan los sistemas de elevación del plano de 
trabajo, el sistema de tracción, así como los elementos estructurales que aseguran un 
movimiento lineal horizontal, las interficies o controladores y los dispositivos de seguridad 
de parada de emergencia. 
A diferencia de la zona superior, la inferior es de carácter móvil y es el elemento encargado 
de recibir el movimiento de translación que recibe el paciente como tracción, a diferencia 
del sistema tradicional en la que la tracción recaía en la cincha pélvica.     
La cadera del paciente está unida al segmento inferior mediante la cincha asegurando así 
que la pelvis se encuentra apoyada en todo momento sobre una superficie plana y que la 
sujeción esté unida a la camilla verifica que el movimiento recibido por el paciente es lineal 
y horizontal. 
Cabe destacar que el hecho de que el segmento inferior de la camilla sea móvil, permite la 
integración del banquillo al mismo, de tal manera que dotamos al banquillo del mismo 
movimiento recibido por el paciente, asegurando así que el ángulo que reciben las piernas 
del paciente durante el transcurso de toda la sesión posicionan la espina dorsal en una 
posición optima para la tracción lumbar. 
El sistema de sujeción habitual esta basado en una sujeción de velcro que está unida a la 
superficie de la camilla mediante una tira de tela regulable en longitud. Este sistema, pese a 
ser válido, tiene el problema del rápido deterioro que tiene el velcro con su uso reiterado. 
Por ello, hemos dotado a la superficie de la camilla con anclajes similares a los de un 
cinturón de seguridad de un automóvil, ofreciendo así una correcta y duradera sujeción. 
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Con tal de identificarnos con el equipo modificado, mostramos diversas perspectivas del 
nuevo dispositivo. Posteriormente trataremos con mayor detalle los elementos que lo 
conforman (Fig. 8.3). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fig. 8.3 -  Equipo de tracción lumbar modificado:  elementos destacables. 
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El dispositivo encargado de la translación del movimiento es un cilindro eléctrico compacto 
alojado en la cara más cercana al suelo de la superficie de la camilla (Fig. 8.4). Esta sujeto 
mediante tortillería proporcionada por el fabricante y una argolla en el lateral del cilindro que 
contiene el embolo, asegurando así una sujeción por tres puntos que cercioran la posición 
horizontal y la colinealidad con la guía que hace de soporte, a la vez que controla el 
correcto desplazamiento del émbolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.4 -  Equipo de tracción lumbar modificado:  dispositivo traccionador. 
 
 
El cilindro o actuador lineal está situado en una base solidaria a la superficie de la camilla, 
base que dispone de un lateral encargado de soportar la carga de  la argolla y ofrecer 
protección contra impactos y manipulación del cilindro. 
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Dicho lateral consta con un orificio creado para hacer posible la manipulación de uno de los 
tornillos de sujeción recomendados por el fabricante de cilindros, haciendo así posible las 
labores de montaje del dispositivo (Fig. 8.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.5 -  Equipo de tracción lumbar modificado:  orificio (sección lateral, base cilindro). 
 
 
Por otro lado, cabe destacar que el movimiento surgido del recorrido del émbolo es recibido 
por la parte inferior de la superficie de la camilla y que es esta sección la encargada de 
transmitir el movimiento de tracción al paciente. Es por ello que el movimiento de este 
elemento está unido al del émbolo y como tal debe asegurarse su desplazamiento y su 
robustez, ya que es además esta sección la encargada de soporta la carga del peso del 
paciente de cintura hacia a bajo, el cual supone aproximadamente el 32% del peso corporal 
según datos antropométricos. 
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Dicha alineación y robustez se consiguen mediante la utilización de tres orificios que hacen 
a la vez de guías y de puntos de apoyo, que, junto al punto de unión entre la sección 
inferior y el émbolo, constituyen un dispositivo de cuatro puntos de apoyo que aseguran la 
horizontalidad de la sección inferior de la camilla y una correcta alineación con el recorrido 
del émbolo (Fig. 8.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.6 -  Equipo de tracción lumbar modificado:  eje-guía movimiento de tracción lumbar. 
 
La guía en la cual se sostienen dichos orificios está compuesta por tres ramas que 
conexionan en un mismo punto, dos de ellas se encuentran en el mismo plano justo por 
debajo de la superficie de la camilla, mientras que la tercera es colineal al émbolo y ubicada 
por debajo del mismo. 
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Dicho elemento de soporte y guía está unido a la camilla por los extremos libres de sus 
ramas, las dos superiores directamente mediante plataformas planas mientras que la 
inferior se ubica en un elemento de soporte situado por debajo del cilindro y que está unido 
a la superficie de la camilla y a la base donde se sitúa el cilindro. 
A fin de situar los elementos mencionados en el conjunto del equipo de tracción lumbar, 
mostramos a continuación diversas perspectivas del dispositivo encargado de realizar y 
asegurar el correcto movimiento de translación lineal, que constituye la tracción lumbar   
(Fig. 8.7). 
 
 
        
                      vista lateral derecha                              vista frontal 
 
              
          vista inferior     vista lateral izquierda 
 
Fig. 8.7 -  Equipo de tracción lumbar modificado:  diversas vistas del sistema de tracción lumbar. 
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El sistema de tracción lumbar comentado consta de diversos elementos que conforman el 
conjunto del equipo. 
Para empezar trataremos una de las modificaciones más destacables, como es la 
incorporación del banquillo incorporado, del cual ya hemos hablado con anterioridad en 
diversos capítulos. Este, según los procedimientos para asegurar una correcta terapia, 
debe ser regulable en altura y en ángulo de inclinación (Fig. 8.8).  
 
 
  
      
 
Fig. 8.8 -  Equipo de tracción lumbar modificado:  evolución del banquillo planteada (Megatrac 101, Electromedicarín;T 12049, M.R.D). 
. 
 
El ángulo es un factor esencial en la optimización de la sesión; además, constituye un 
factor primordial en la personalización de la misma, ya que el ángulo en que se encuentren 
las extremidades inferiores condiciona la correcta posición horizontal de la columna a la 
hora de realizarse la tracción a la par que facilita la relajación de la musculatura en la zona 
lumbar (Fig. 8.9). 
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Cuando una persona asume una posición supina con las piernas estiradas, la tracción 
sobre la posición vertebral del músculo psoas produce algunas cargas sobre la columna 
lumbar. Asimismo, cuando las caderas y las rodillas se flexionan se les da un punto de 
apoyo, produciendo una relajación en el músculo psoas disminuyendo así las cargas sobre 
la columna lumbar (Nordin, 2004). 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.9 -  Equipo de tracción lumbar modificado: justificación postural de las extremidades inferiores (Nordin, M., 2004).  
 
Es posible pensar que este elemento podría caracterizarse mediante un ángulo fijo que 
optimizase la terapia, pero caeríamos en un error de manipulación médica, ya que la 
curvatura descrita por los seres humanos a nivel lumbar varía. Es por ello que el banquillo 
debe poder definir un ángulo entre el muslo y la cadera que abarque un rango de              
45 - 90 º . 
Actualmente este procedimiento se obtiene mediante el alejamiento del banquillo de la 
cadera del paciente. Este procedimiento, pese a ser utilizado, no asegura que dicho ángulo 
sea el correcto durante el transcurso de la sesión, ya que al tratarse de un banquillo fijo 
frente a un movimiento de translación de la pelvis, hacen que este factor varíe mientras se 
lleva a cabo la terapia. 
Este ha sido el principio médico que ha llevado a la incorporación del banquillo a la 
superficie inferior de la camilla, haciendo así del movimiento de las piernas un 
desplazamiento sincronizado con la elongación de la zona lumbar, hecho que verifica la 
correcta angulación en todo momento. 
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Por otro lado, el banquillo debe ser regulable en altura para adecuarse a los diferentes 
tamaños antropométricos de los pacientes (actuales Fig. 8.8; modificado Fig. 8.10), así 
mismo la separación entre los muslos es otro factor que ha sido tenido en cuenta. Este 
dispositivo ya se encuentra en banquillos actuales regulables. 
 
   
 
 
Fig. 8.10 -  Equipo de tracción lumbar modificado: banquillo regulable en altura y en la distancia de separación entre muslos.  
 
El sistema de anclaje o fijación de la altura es un dispositivo mecánico formado por dos 
botones, por extremidad o pierna, que incorporan muelles en su interior. Es el mismo 
dispositivo en que se basa la regulación de la longitud de una muleta médica (Fig. 8.11).  
 
Fig. 8.11 -  Equipo de tracción lumbar modificado: fijación de la altura del banquillo.  
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Con tal de graduar adecuadamente el ángulo y la separación de los elementos del 
banquillo, se ha incorporado dos pomos o sistemas reguladores además de dos pantallas 
donde se muestra mediante rodillos numerados la posición actual (Fig. 8.12). 
 
           
 
 
 
 
 
Fig. 8.12 -  Equipo de tracción lumbar modificado: pomos reguladores de la altura y la separación de los componentes del banquillo. 
 
Cada una de la pantallas indicadoras consta con un símbolo identificativo en su costado, 
igualmente han sido dotadas de un color diferenciado de fondo de pantalla que concuerda 
con el pomo o maneta que lo controla (Fig. 8.13). 
 
                        
Fig. 8.13 -  Equipo de tracción lumbar modificado: pantallas indicadoras de la altura y la separación de los componentes del banquillo. 
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Cabe poner en conocimiento del lector que el ángulo que describe la pierna a la altura de la 
rodilla no condiciona la terapia y que por consecuencia se ha decidido dejado de manera 
fija abaratando así el precio del conjunto. No obstante, podría llevarse a cabo fácilmente 
mediante resortes hidráulicos. 
Otra de las novedades incorporadas en el diseño planteado es la incorporación de una 
pantalla táctil de TFT solidaria a un lector de tarjetas (Fig. 8.14). 
 
 
 
   
 
Fig. 8.13 -  Equipo de tracción lumbar modificado: pantallas táctil TFT, interficie equipo - usuario. 
 
La interficie táctil tiene la función de entrelazar las acciones de la sesión a seguir con las 
sensaciones percibidas por el paciente. Ella es la encargada de mostrar la progresión de la 
los procesos que componen la terapia, así como los niveles de los factores con un margen 
de control. Es en la misma pantalla donde se encuentran los botones para controlarlos, de 
ahí la necesidad de una pantalla TFT. 
Ello comporta ventajas, ya que al tratarse de un dispositivo que permite diferentes estéticas 
y distribuciones, permite la personalización para cada local de explotación mediante por 
ejemplo logotipos o otros elementos de la imagen corporativa del centro. 
La existencia de un lector de tarjetas permite el control de la terapia por parte de 
especialistas sin la necesidad de su presencia física; será dicha tarjeta la que contendrá los 
parámetros esenciales para realizar la sesión y la que marcará la terapia seguida. 
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Por consiguiente, la manipulación de los datos que contiene una tarjeta recaerá en 
especialistas en la materia. A fin de verificar la intransferiblilidad de la misma, la tarjeta será 
comprobada mediante un código de seguridad que el paciente deberá introducir en la 
consola táctil antes de iniciar la sesión. 
La tarjeta debe tener factores reprogramables haciendo así posible que el especialista 
modifique la terapia en caso de creerlo oportuno. 
La pantalla táctil esta unida a la superficie superior de la camilla mediante un soporte hueco 
que permite la conexión con la caja de elementos electrónicos donde se encuentran los 
drivers y las placas base (véase Fig. 8.13); este soporte contiene una cerradura que habilita 
o apaga los sistemas mediante la llave de cierre. 
Dicha llave estará a cargo de la persona responsable del equipo y deberá ser utilizada tanto 
al inicio como al fin de la jornada, así como cada vez que se utilice la parada de 
emergencia, manteniendo así el control de la actividad del equipo (Fig. 8.14).  
 
 
 
Fig. 8.14 -  Equipo de tracción lumbar modificado: cerradura de la llave de cierre. 
 
Otra modificación apreciable es la relevante al dispositivo de parada de emergencia, en la 
que se ha substituido el cable con pulsador, por un pulsador estático de mayor tamaño y 
visualmente más reconocible (Fig. 8.15). Pese a la utilización de los dos sistemas en 
numerosos equipos existentes en el mercado, la utilización del dispositivo compuesto por 
un cable se utiliza en la mayoría de los casos en equipos de gran movilidad y tamaño 
reducido. 
Para un equipo fijo es más frecuente la utilización de un dispositivo estático, localizándolo 
en un sitio asequible para el paciente y visualmente reconocible a simple vistazo. 
Elemento de 
conexión y soporte 
de la pantalla táctil 
Cerradura de la 
llave de cierre 
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La función de este dispositivo es la de realizar una parada de emergencia de manera 
controlada, recuperando progresivamente de manera suave y lenta la posición de inicio de 
la sesión.  
El uso de esta acción bloquea momentáneamente el equipo a la espera de la utilización de 
la llave de cierre por parte del encargado del equipo (véase Fig. 8.14), evitando así su mal 
uso y forzando un parte del motivo de la parada, asegurando un control por parte del 
encargado y manteniendo informado al médico especializado. 
 
 
 
Fig. 8.15 -  Equipo de tracción lumbar modificado: Dispositivo de parada de emergencia. 
 
La incorporación de una almohadilla cervical y el sistema de sujeción o cinchas utilizado 
también presenta modificaciones notables respecto el sistema convencional basado en 
cintas de velcro. 
El dispositivo planteado, se asemeja a las fijaciones de un cinturón de seguridad de un 
automóvil. El velcro  es un material que presenta un alto índice de desgaste, es por ello que 
al cabo de un tiempo no ejerce la resistencia necesaria para llevar a cabo una correcta 
sujeción del paciente, factor de vital importancia para realizar una adecuada tracción 
lumbar. 
El sistema de sujeción planteado se basa en arneses o cinchas regulables que disponen en 
sus extremos de elementos de fijación en sus extremos, los cuales se acoplan en la 
superficie de la camilla (Fig. 8.16). 
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La cincha pélvica esta formada por tres puntos de sujeción que se ubican en la sección 
inferior de la superficie de la camilla, uno a cada costado de la pelvis y el tercero entre las 
extremidades inferiores. 
Por su parte, la cincha torácica esta formada por cuatro puntos de fijación y está ubicada 
en la sección superior de la superficie de la camilla, uno a cada lado del pecho y los otros 
dos situados por encima de los hombros. 
A fin de ergonomizar el equipo de manera que se amolde a las diferentes antropometrías 
de los pacientes, la superficie de la camilla presenta múltiples distribuciones que permiten 
la sujeción más adecuada en cada caso. 
Dichas posiciones deben ser regladas por el especialista durante el reconocimiento previo a 
la primera sesión y asimismo dicha información debe constar en las tarjetas de uso de los 
pacientes, indicando de manera clara la situación en que ellos mismos besen cincharse. 
La sujeción es un elemento que sin duda debería profundizarse a fondo en un estudio 
posterior, debido a que es uno de los principales factores que condicionan actualmente la 
utilización de equipos de tracción de manera independiente por parte del paciente.  
En lo referente a la almohadilla cervical, únicamente decir que se basa en el mismo sistema 
de fijación que las cinchas y que su posición también se adecúa a la altura del paciente 
mediante un único elemento de sujeción. 
 
 
 
 
Fig. 8.16 -  Equipo de tracción lumbar modificado: fijación de las cinchas o arneses. 
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Por ultimo tan sólo nos falta comentar el dispositivo de elevación del plano de trabajo. 
Este está formado por cuatro patas telescópicas accionadas mediante motores eléctricos, 
frente a los sistemas convencionales que encontramos en la mayoría de las camillas del 
mercado. 
La utilización de este sistema presenta posibles fallos por sincronismo frente al que tan sólo 
utiliza un actuador eléctrico. Pero este sistema define dos puntos de apoyo en la sección 
inferior de la camilla esenciales para asegurar la robustez del equipo, además minimiza los 
obstáculos visuales a la vez que disminuye los elementos móviles exteriores causantes de 
pequeños accidentes. 
Dicho sistema une los cuatro elementos mediante su base o pie donde se encuentran 
ubicados los pedales reguladores de la altura del plano de trabajo (verde para ascender, 
rojo para descender). 
Por su parte las patas de la sección inferior de la superficie de la camilla están ubicadas en 
las plataformas solidarias a las secciones superiores del eje guía y situadas acorde con el 
espacio requerido por la sección inferior de la superficie de la camilla para que el 
movimiento de tracción no colisione con los motores de las patas telescópicas. 
 
                            
  PATAS TELESCÓPICAS CONTRAIDAS            PATAS TELESCÓPICAS EXTENDIDAS 
 
Fig. 8.16 -  Equipo de tracción lumbar modificado: sistema de regulación la altura del plano de trabajo. 
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7.2. Vista explosionada del equipo con modificaciones 
 
 
Fig. 8.16 -  Equipo de tracción lumbar modificado: vista explosiona del equipo. 
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5. Base cilindro. 
6. Cilindro eléctrico compacto. 
7. Carcasa protectora. 
        8.     Soporte eje-guía. 
9. Eje-guía. 
10. Caja de elementos de control y programación. 
11. Elemento de conexión y soporte de la pantalla táctil. 
12. Pantalla táctil TFT. 
13. Dispositivo parada de emergencia . 
14. Patas telescópicas eléctricas (4x). 
15. Base patas con pedales reguladores incorporados. 
        16.  Almohadilla cervical. 
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7.3. Despiece del equipo de tracción lumbar modificado 
Una vez enumeradas y explicadas las funciones de los diferentes sistemas y dispositivos 
que constituyen el equipo de tracción lumbar en el capitulo anterior, pasaremos a realizar 
una exploración de los diferentes elementos que los componen (Fig. 8.17). 
Considerando que el proyecto realizado se fundamenta en la fase conceptual del mismo,  
este capitulo muestra los elementos planteados intentando explicar las necesidades y 
requisitos a satisfacer que han originado o fundamentado su creación. 
Asimismo, se presentan diversas vistas de cada elemento por separado con tal de 
familiarizarnos con los componentes del equipo modificado. 
A fin de tener situados los elementos individuales en el conjunto del equipo, seguiremos la 
numeración derivada de la vista explosionada anteriormente mostrada (véase Fig. 8.16). 
Advertir que las vistas mostradas en este capitulo no se encuentran a escala sino que 
simplemente intentan mostrar las piezas concebidas de una manera más concisa. 
En caso de precisar de medidas más exactas se incluye en los anexos del proyecto una 
serie de planos a escala (Anexo E) así como una copia del archivo de la simulación 
realizada en SolidWorks conteniendo todos los croquis acotados que han sido necesarios 
para llevar a cabo la creación del modelo o prototipo virtual, sin olvidar que su nivel de 
desarrollo se limita a la etapa conceptual, permitiendo así los cambios necesarios tras las 
fases de estudios físicos o fases de detalles posteriores. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.17 -  Equipo de tracción lumbar modificado:  despiece del equipo. 
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7.3.1. Sección superior de la superficie de la camilla 
Este elemento es la base donde sostener  mediante tornillos los elementos encargados de 
originar el movimiento de translación que el paciente recibirá como terapia de tracción 
lumbar. Está acolchada en su cara superior al tratarse del lugar destinado para reposar la 
espalda del paciente y donde se sitúan los amarres de las fijaciones de los arneses de 
sujeción o cinchas así como la almohadilla cervical (Fig. 8.18). 
Dichos amarres contribuyen en gran medida al fácil cinchamiento y a hacer posible que la 
sujeción puede llevarla a cabo de forma autónoma el mismo paciente. 
Las diversas posibilidades y distancias que presentan estos amarres contribuyen a la 
personalización antropométrica del equipo a las diferentes fisonomías de los pacientes y 
aportando factores que incrementan la ergonomía del equipo. 
Sus cantos superiores redondeados favorecen la disminución de pequeñas lesiones 
originadas por tropiezos. Por su parte, el acolchado realiza las funciones de incrementar la 
comodidad del equipo a la vez que participa en la seguridad de los usuarios como 
amortiguador de impactos. 
Destacar que su función principal percibida por el paciente recae en la de sostener el 
cuerpo del mismo por encima de su pelvis, así como de contribuir mediante los sistemas de 
sujeción a la resistencia necesaria para llevar a cabo una correcta distensión de las cargas 
alojadas en la zona lumbar. 
 
 
     
 
Fig. 8.18 -  Despiece del equipo modificado:  Sección superior de la superficie de la camilla. 
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7.3.2. Sección inferior de la superficie de la camilla 
La sección inferior de la camilla es el elemento móvil encargado de trasladar el 
desplazamiento del cilindro eléctrico a la pelvis del paciente (Fig. 8.19), haciendo que éste 
perciba el desplazamiento como una carga que origina la suficiente fuerza de tracción 
como para provocar la distensión de las presiones o cargas existentes en la espina lumbar. 
En este elemento encontramos los anclajes del arnés pélvico, así como el cabezal del 
husillo del actuador lineal encargado de originar el movimiento y constituye además la base 
donde se sitúa el banquillo, integrado a este en el movimiento de tracción. 
Como encargado de trasladar el movimiento, su alineación con el husillo y la sujeción de la 
pelvis a su superficie son dos de los factores más importantes para hacer posible de este 
un proyecto innovador y eficaz. 
La robustez y la capacidad de soportar la carga que implica el peso del paciente por debajo 
de la cintura, sin que éste afecte al correcto desplazamiento, son factores a tener en 
consideración. De ahí la necesidad de incorporar dos orificios guía situados bajo la zona 
acolchada y de otro por debajo del cilindro, que junto con el cabezal del husillo constituyen 
cuatro puntos de apoyo capaces de soportar las cargas que pueda recibir el elemento. 
                                                                                  
 
 
                
          
 
Fig. 8.19 -  Despiece del equipo modificado:  Sección inferior de la superficie de la camilla. 
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7.3.3. Banquillo integrado 
Como se ha citado con anterioridad, el banquillo es, juntamente con el sistema de 
posicionamiento y control, el elemento más determinante para la correcta realización de la 
terapia y la optimización de la misma depende de la integración de este sistema estático a 
una base móvil. 
La regulación de ángulo del banquillo hace del equipo un dispositivo ergonómico capaz de 
adaptarse a la curvatura descrita por la columna vertebral del paciente a nivel lumbar, 
asegurando que ésta presente una posición horizontal a la hora de realizarse la tracción. 
Además la adaptabilidad a las diferentes antropometrías de los pacientes es considerable, 
debido a los sistemas que regulan la separación que hay entre los muslos de las piernas y 
el que adapta el equipo a la distancia existente entre las rodillas y la pelvis. 
Asimismo, al integrar el banquillo en el sistema de transmisión de movimiento, 
incrementamos los márgenes de seguridad de la terapia al asegurar el correcto 
posicionamiento de las extremidades inferiores durante el transcurso de toda la sesión. 
Este al ser un elemento de diseño no contemplado en los modelos existentes y por su 
trascendencia, ha sido tratado extensamente en este mismo capitulo en el apartado 8.1 
(véase Fig. 8.8-8.13). 
Decir que pese a no entrar el la tecnología de los componentes, la concepción de este 
dispositivo ha estado basada en un sistema de anclaje que embrague un eje doblemente 
roscado. 
Este eje contiene dos roscas helicoidales en sentidos opuestos, a fin de poder controlar la 
separación de las piernas del banquillo con tan solo la rotación del eje. 
El sistema de embrague, es el responsable de la regulación del ángulo existente entre los 
muslos de las piernas y la pelvis. 
 
Fig. 8.20 -  Despiece del equipo modificado:  Banquillo integrado. 
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7.3.4. Elementos reguladores del banquillo 
Pese a tratarse de un sistema integrado en el banquillo existen elementos independientes 
que por si solos satisfacen necesidades planteadas por los usuarios (Fig. 8.21), es por ello 
que los tratamos a continuación. 
Los sistemas de regulación creados satisfacen las necesidades antropométricas de los 
pacientes y están diseñados para que su posicionamiento sea fácil y rápido. 
Cada paciente conoce las posiciones de reglaje que debe utilizar para realizar sus sesiones 
y estas están impresas en sus tarjetas de usuario a modo de recordatorio. 
Los reglajes de ángulo y separación de los muslos de las piernas son controlados por 
pomos reguladores y pantallas de verificación (véase Fig. 8.12-8.13). La simbología y  los 
detalles cromáticos utilizados favorecen la rápida y correcta identificación del controlador 
con la cifra reflejada en la pantalla de verificación. 
Estas regulaciones nacen de la necesidad de adaptabilidad del equipo y la personalización 
de la terapia al paciente, pero también contribuyen en gran manera a la diferenciación del 
producto y a mejorar la utilización independiente por parte del paciente. 
En los equipos actuales es el especialista el encargado de realizar los reglajes y el 
cinchamiento, pero gracias a los valores mostrados en las pantallas verificadoras cualquier 
paciente inexperto es capaz de reglar el banquillo siguiendo los parámetros que 
previamente le han sido impuestos, dándole así una mayor libertad de horarios y una 
sensación de autonomía y control frente al equipo. 
Mediante los mismos, se hace participar al paciente activamente durante la sesión, hecho 
que incrementará su confianza y seguridad en el equipo con el transcurso de las sesiones. 
 
     
 
Fig. 8.21 -  Despiece del equipo modificado:  Elemento del banquillo regulador de la altura. 
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7.3.5. Base-soporte del cilindro eléctrico compacto  
Este es un componente estructural del equipo (Fig. 8.22), en el se sostiene parte del 
sistema de transmisión del movimiento y se ubica el cilindro eléctrico compacto, encargado 
de originar el movimiento de translación que el paciente percibe como tracción lumbar. 
Pese a haber descompuesto la sección superior de la camilla de la base soporte del cilindro 
no se rechaza la posibilidad de que formen un solo elemento. 
La robustez del equipo depende en gran parte de este elemento, ya que al soportar el peso 
y las cargas derivadas de la creación del movimiento, es importante que la base presente 
una gran solidez. 
Además esta base también proporciona puntos de sujeción para otros elementos de gran 
importancia para la estabilidad del equipo y el correcto desplazamiento de sus 
componentes, al colaborar en la sujeción del soporte del eje-guía (Fig. 8.25). 
 
            
           
 
Fig. 8.22 -  Despiece del equipo modificado:  Base- soporte cilindro eléctrico. 
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7.3.6. Cilindro eléctrico compacto 
Para cada vez más campos de aplicación, los accionamientos electromecánicos van 
adquiriendo una importancia creciente en la elección de actuadores frente a los 
accionamientos fluídicos. En el cilindro eléctrico planteado (modelo de la marca RACO), la 
transformación de la rotación en translación se efectúa por un piñón roscado. Eligiendo el 
tipo de husillo en combinación con el paso de husillo se puede adaptar variablemente el 
principio de accionamiento a las respectivas exigencias del proceso o en nuestro caso 
terapia (Fig. 8.23). 
Destacamos las principales propiedades que caracterizan este tipo de actuadores lineales: 
• La alta eficiencia de la mecánica aporta un gran rendimiento de los accionamientos, los 
cuales alcanzan al mismo tiempo un alto estándar de seguridad. 
• Larga vida útil por el reducido desgaste del husillo, la tuerca y los rodamientos, emparejados 
con bajos costes de mantenimiento (con posibilidad de incorporar un indicador del desgaste 
opcional). 
• Instalación y puesta en marcha sencillas y económicas, ya que sólo se tiene que efectuar la 
conexión eléctrica. 
• La baja potencia motriz eléctrica y el bajo consumo de energía gracias al servicio de 
desconexión aportan un alto grado de rentabilidad. 
• Funcionamiento benigno al medio ambiente y alta seguridad de servicio, ya que no pueden 
haber pérdidas por fugas o problemas de congelación como en sistemas con medios 
auxiliares. 
 
 
 
 
 
Fig. 8.23 -  Despiece del equipo modificado:  Esquema del cilindro eléctrico. 
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En los husillos trapezoidales con un pequeño ángulo de paso está garantizada una 
autorretención de los cilindros eléctricos. Los esfuerzos estáticos que pueden ser mucho 
mayores que la fuerza de desplazamiento nominal, son mantenidos con seguridad en 
cualquier posición intermedia, independientemente del emplazamiento. Para aumentar las 
velocidades de desplazamiento, se utilizan husillos trapezoidales de filetes múltiples y/o 
pasos de husillo más grandes. Pese a que la función de autorretención de estos husillos 
está suspendida, la retención se puede realizar montando un freno electromagnético. 
Para alcanzar una larga vida útil con una alta frecuencia de maniobras, se utilizan 
preferentemente transmisiones por bolas rodantes con un mayor rendimiento específico. En 
virtud del contacto rodante entre las bolas y las vías de rodadura en el sistema 
husillo/tuerca, se origina sólo una fricción muy pequeña en comparación con las 
transmisiones por rosca trapezoidal. El posicionamiento preciso en cualquier posición 
intermedia y la retención de esta posición están garantizados por un freno 
electromagnético. 
Según el caso de aplicación, el cilindro eléctrico puede ser equipado con un motor de 
corriente continua o de corriente alterna, motor paso a paso o servomotor. Opcionalmente 
se puede suministrar el equipamiento con un convertidor. Componentes sensoriales como 
interruptores finales, transmisores del impulso de rotación, sistemas de medición del 
desplazamiento, etc. se integran según las exigencias específicas del cliente.  
La adaptación individual a las condiciones marginales técnicas del cliente específico tiene 
lugar en las instalaciones del fabricante (RACO) durante el ensamblaje y el ajuste de 
componentes acreditados selectos. De ese modo se garantiza una gran seguridad de 
servicio de cada cilindro eléctrico (Raco, 2005).  
En base al gran abanico de modelos y combinaciones técnicas que presentan los cilindros 
eléctricos, delimitaremos nuestra elección en base al pliego de prescripciones técnicas de 
concursos abiertos para el suministro de aparatos clínicos con destino a los centros de 
salud dependientes de la gerencia de atención primaria (Anexo B). Los cuales solicitan  
las siguientes características técnicas:  
 
• Tracción continua e intermitente,  
• Fuerza de tracción de 1,5 a 90 kg,  
• Tiempo de mantenimiento de la fuerza base de 0 a 60 segundos. 
 
Pág. 70  Memoria 
 
En base a las necesidades del equipo y de las condiciones técnicas planteadas, se plantea 
que la creación del movimiento de translación que origina la tracción lumbar, sea un cilindro 
eléctrico compacto de corriente continua, con cabezal en forma de horquilla  y soporte de 
brida. 
Mediante la elección de corriente continua, obtenemos un dispositivo capaz de obtener 
mayores velocidades y una disminución del peso, además de facilitar su conexión a una 
batería auxiliar de emergencia de 24 V.  
La elección planteada recae en el modelo compacto / tipo 6 del fabricante RACO, y más 
concretamente en el modelo T6G2-01-64, que permite en caso de necesidad un suministro 
preferente del dispositivo bajo la solicitación del modelo T6G2-00-64 (Anexo F). 
El cilindro eléctrico RACO COMPACT / Tipo 6 con su dimensiones extremadamente 
pequeñas realiza al mismo tiempo una alta fuerza de desplazamiento. Como en el caso de 
los "cilindros eléctricos de alto rendimiento", el principio es puramente electromecánico. 
Como cilindro eléctrico de aplicación universal para movimientos horizontales y verticales 
de empuje y tracción, el RACO-COMPACT se caracteriza por su: 
 
• Construcción compacta con alta densidad de rendimiento. 
• Diseño y fabricación robustos y adaptados a las exigencias de la industria. 
• Idoneidad para campos de aplicación con altas frecuencias de maniobras. 
• Alta fiabilidad y exactitud de posicionamiento. 
• Gran variabilidad por muchas opciones. 
• Libertad de mantenimiento por lubricación de por vida. 
 
Asimismo presenta diversas disposiciones en sus modelos, escogiendo de entre ellas la 
disposición en paralelo (Fig. 8.24). 
 
 
 
 
Fig. 8.24 -  Despiece del equipo modificado:  Cilindro eléctrico compacto / tipo 6 con disposición en paralelo (RACO). 
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Más concretamente, el modelo planteado presenta las siguientes condiciones técnicas: 
• Motor de corriente continua de 24 V. 
• Esfuerzo de 2.0 kN. 
• Velocidad de hasta 20 mm/s. 
• Una carrera máxima de 200 mm. 
• Intensidad nominal de 10 A. 
• Peso de 4 kg. 
 
Además presenta características técnicas adecuadas para su programación como son: 
 
• Conexión de CF: monofásica (conversión interna a 3 x 230 V, 2-150 Hz). 
• 2 entradas analógicas (posición y velocidad). 
• 3 salidas digitales (indicador de interrupción y "posición alcanzada"). 
• 4 entradas digitales (p. ej. selección de 16 posiciones programabls por MPA). 
• Conexión de bus profesional (opcional) (preajuste del valor nominal de la posición, 
ajuste de parametros, respuesta del valor real de la posición). 
La elección de este modelo y de este fabricante habrá de ser evaluada y contrastada en 
fases posteriores, una vez se realicen los pertinentes cálculos y se sopesen las ofertas de 
los distribuidores del mercado. 
Pese a ello, parece una estimación razonable, con un factor de seguridad aceptable, ya 
que el recorrido que debe realizar está en torno a los 120 mm en su estado de máxima 
elongación y el esfuerzo solicitado es de 95 kg, al cual cabría incluir el derivado por 
fricciones procedentes del desplazamiento de la sección inferior de la superficie de la 
camilla y el banquillo integrado. 
Por tanto, estimando un factor de seguridad de 1.5 sobre los factores indicados, 
consideramos que el cilindro elegido en esta fase conceptual no diferirá mucho del  
escogido finalmente en la fase de detalle, permitiéndonos así una base sobre la que 
realizar la simulación del equipo modificado.   
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Las citadas características o condiciones técnicas permiten que este producto plantee las 
ventajas siguientes: 
 
• Alta exactitud de posicionamiento < 0,5 mm por regulación mediante sensores de 
posición. 
• Programación y diagnósticos sencillos por programa de PC. 
• Parametrización de distintas velocidades, aceleraciones y deceleraciones . 
• Todos los componentes de sensores y de mando están integrados en el motor. 
• Protección del motor integrada incl. señalización de defectos en caso de 
sobrecarga. 
• 50 % de ahorro de costes en comparación con servoaccionamientos 
convencionales. 
• Conformidad con la Directiva de "Compatibilidad Electromagnética". 
• Interfaz de bus profesional DP (opcional). 
• Almacenamiento de datos de los parámetros en caso de fallar la tensión (opcional) 
• Freno de retención (opcional) 
 
Pese a correcta elección del cilindro eléctrico compacto, para desempeñar las funciones de 
traslación necesarias para la realización de la tracción lumbar, planteamos otra alternativa 
de diseño contemplada, que pese a no estar actualmente disponible en el mercado español 
a un precio competitivo, al no crearse en serie presentando las solicitudes de esfuerzo y 
recorrido exigidas, se considera muy probable que su adquisición sea posible en un periodo 
de tiempo  no muy lejano. 
Estamos hablando de la aplicación de la tecnología Direct Drive y los motores lineales que 
encontramos en el mercado español como motores lineales tubulares o actuadores servo-
tubo (Mecánica Moderna, 2006). 
Según la definición formal Direct Drive es una tecnología de motores eléctricos que permite 
obtener el movimiento final deseado a partir del propio diseño constructivo del motor. 
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Esto que puede parecer complicado no lo es en absoluto. De hecho este concepto consiste 
en enfatizar la simplicidad mecánica en estado puro. Es decir, Direct Drive es un diseño de 
motor que permite eliminar los elementos mecánicos de conversión entre el motor y la 
máquina, como los reductores, husillos, etc. 
El ejemplo más claro y conocido, y que además es el que nos ocupa, de tecnología Direct 
Drive son los motores lineales. Para convertir un movimiento rotativo en lineal, 
tradicionalmente se ha usado un motor rotativo acoplado a una unidad lineal (de husillo, de 
correa dentada, de piñón cremallera...). Esta solución, aun siendo válida, está siendo 
progresivamente sustituida en multitud de aplicaciones por el enfoque Direct Drive que 
plantea el uso de un motor intrínsecamente lineal, construido como unas bobinas 
interactuando con una fila de imanes. Es lo que podríamos denominar un “motor rotativo 
desenrollado”. 
 
Los beneficios de los motores lineales son claros frente a los actuadores lineales 
convencionales:  
• Mayor simplicidad mecánica.  
• Facilidad de instalación. 
• Eliminación de los juegos de las transmisiones mecánicas. 
• Inercias mínimas. 
• Altas velocidades y aceleraciones. 
• Funcionamiento altamente silencioso. 
Actualmente existen diversas marcas suministradoras en España que ofrecen los motores 
lineales dentro de sus productos, y que modificando el diseño planteado podrían llegar a 
tener cabida a corto plazo. 
No hay que olvidar que el objetivo de este proyecto es la de ofrecer alternativas plausibles 
del diseño existente y la integración de esta tecnología es de carácter interesante para una 
fase posterior del proyecto que contemple la tecnología de componentes y los cálculos 
pertinentes para el diseño de un prototipo. 
Sin entrar demasiado en detalle planteamos el estudio de productos de la marca “Parker” 
del cual enumeramos sus características principales propias de los motores lineales. Para 
más detalles anexamos el catálogo del modelo STA2504-2510 de la empresa “Copley 
Controls Corp.” (Anexo G). 
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El modelo planteado por “Parker” es el Power Rod Series un motor lineal tubular (Fig. 8.25). 
Basándose en que la simplicidad en el diseño es un requisito esencial para el éxito de 
cualquier equipo, Parker presenta al Power Rod como su solución más simple para 
posicionamientos lineales directos. 
Estos motores lineales integran un sistema de detección de posición que en combinación 
con el servo drive permite alcanzar resoluciones de hasta 6 µm, sin necesidad de utilizar un 
encoder o una regla externa, minimizando así el precio y haciéndolo más competitivo, que 
unido al incremento de la productividad que proporciona y la alta calidad del dispositivo, 
disminuye el tiempos necesario para recuperar la inversión. Es por esto que, se está 
incrementando su uso en multitud de aplicaciones de diferentes sectores. 
Dependiendo del modelo pueden alcanzarse velocidades por encima de los 8 m/s y 
aceleraciones del orden de los 600 m/s2. Puede ejercer fuerzas continuas de 100N y 
fuerzas de pico hasta 780N. Las carreras disponibles se sitúan entre 20 y 1200 mm. Su 
grado de protección es IP67. 
La versión PRA (PowerRod Actuator) desplaza el forcer o motor propiamente dicho, donde 
están alojadas las bobinas, mientras que la barra imantada queda estática. Mientras que la 
versión PRC (PowerRod Cylinder) desplaza la barra imantada, quedando el forcer estático. 
No requiere ningún tipo de guiado externo, y admite el montaje de los mismos accesorios 
mecánicos que un cilindro neumático, por lo que es el candidato ideal para sustituirlo. 
 
 
 
Fig. 8.25 -  Despiece del equipo modificado:  Alternativa al cilindro eléctrico compacto (Motor lineal tubular, Parker). 
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7.3.7. Carcasa protectora 
Como su propio nombre indica, este elemento es una carcasa destinada a la protección del 
cilindro eléctrico de impactos (Fig. 8.26), favoreciendo además la estética y el hermetismo 
del sistema. 
Mediante este elemento minimizamos el ruido producido por el cilindro, que en si ya es muy 
silencioso, de los usuarios directos y los indirectos; a la vez que disminuimos las 
obstrucciones visuales percibidas desde el exterior del equipo, ocultando el cilindro o 
actuador lineal. 
La carcasa presenta ranuras permitiendo el escape del posible calor que se desprende del 
motor del cilindro eléctrico, con lo que pese a no ser hermético proporciona cierta 
estanqueidad. 
Pero sin duda su  principal función es la aportar robustez al sistema encargado de originar y 
transmitir el movimiento favoreciendo simultáneamente una protección ante su indebida 
manipulación. 
 
   
 
     
 
Fig. 8.26 -  Despiece del equipo modificado:  Carcasa protectora. 
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7.3.8. Soporte eje-guía 
El soporte eje-guía representa un elemento estructural y de estanqueidad (Fig. 8.27). 
Su función primordial es la de sostener el eje-guía, elemento guía para el movimiento de 
tracción. Por ello el soporte debe ser capaz de soportar las cargas originadas en el eje-guía 
como tercer punto de apoyo, junto con las patas telescópicas de la sección inferior de la 
camilla. 
Además, este elemento suministra robustez y protección a la base del cilindro y completa la 
cobertura ofrecida por la sección lateral de la base y la carcasa protectora, acabando así de 
envolver el cilindro eléctrico. 
Dispone de un conducto de paso para el cable del cilindro eléctrico hasta la caja de 
elementos de control y programación, favoreciendo así el hermetismo de la instalación 
eléctrica y protegiendo al usuario de accidentes derivados por una manipulación 
inadecuada. 
 
           
                             
Fig. 8.27 -  Despiece del equipo modificado:  Soporte eje-guía. 
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7.3.9. Eje-guía 
Como hemos explicado con anterioridad, el eje-guía es el encargado de asegurar la 
correcta alineación entre la sección inferior de la superficie de la camilla y el recorrido 
realizado por el cilindro eléctrico (Fig. 8.28). 
Además constituye un elemento estructural ofreciendo tres puntos de apoyo y guiado a la 
sección inferior del la camilla, recibiendo las cargas originadas por el propio peso de equipo 
y del paciente. 
Sus puntos de apoyo, no tan solo reciben el peso, sino que su disposición tridimensional 
ofrece garantías frente a las fuerzas ejercidas al subirse o bajarse del equipo, al igual que a 
impactos leves, dotando así a los elementos móviles de una seguridad en sus trayectorias 
así como una robustez y protección. 
Este elemento contiene las plataformas donde irán alojadas las patas telescópicas 
delanteras, permitiendo así la regulación de la altura del plano de trabajo de los elementos 
móviles. 
 
 
   
                  
 
Fig. 8.28 -  Despiece del equipo modificado:  Eje-guía. 
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7.3.10. Caja de elementos de control y programación 
El diseño de este elemento se limita en esta fase conceptual al aspecto físico (Fig. 8.29), ya 
que el interior de este elemento tendrá que ser modificado acorde con los elementos, 
baterías, placas y estructuras de soporte que debe contener, así como posibles orificios 
para el cableado. 
Sus dimensiones tampoco son definitivas debido al mismo problema, pese a ello el diseño 
del equipo ha sido consecuente y ha situado esta caja en un espacio con amplia libertad de 
modificación, sin que ello afecte a los demás componentes del equipo. 
Pese a no entrar en los componentes aquí ubicados ni en sus tecnologías, planteamos la 
implantación de los llamados drives inteligentes. 
Un drive convencional para servomotor se encarga de controlar el par y la velocidad 
aplicados al mismo en función de una consigna dada desde un controlador externo, que a 
su vez es el responsable de garantizar la posición instantánea del eje. 
Por el contrario, un drive inteligente no se limita a recibir una consigna de velocidad o par, 
sino que él mismo incorpora las prestaciones de un controlador avanzado: indexación de 
posiciones, sincronización, funciones de motion control (manipulación al vuelo, leva 
electrónica, caja de levas...), e incluso funcionalidades de controlador programable (PLC). 
Ello le capacita para responsabilizarse de forma completa de la posición exacta del eje en 
cada momento, e incluso para asumir de forma total o parcial el control de una máquina o 
de una línea de producción, prescindiendo de controladores externos (artículo técnico-
económico publicado por mecánica moderna s.a. en 2004, “La integración de equipos como 
herramienta de reducción global de costes”, www.mecmod.com , Anexo A). 
 
    
                                                             
Fig. 8.29 -  Despiece del equipo modificado:  Caja de elementos de control y programación . 
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7.3.11. Elemento de conexión y soporte de la pantalla táctil 
El soporte de la pantalla táctil contiene un elemento importante para el control y la 
seguridad del equipo, la cerradura de la llave de cierre, que controla los sistemas de 
arranque y parada, así como los autodiagnósticos del equipo. 
Como elemento de soporte, proporciona una gran libertad de posicionamientos a la pantalla 
táctil, mejorando la visualización de la interficie por parte de los usuarios y ofreciendo un 
amplio campo visual sin obstrucciones (Fig. 8.30). 
El posicionamiento de la pantalla es imprescindible para conseguir el grado de ergonomía 
deseado, ya que no tan solo se ha de visualizar la pantalla sino que también se ha de poder 
acceder con comodidad, al tratarse de una pantalla táctil de TFT que hace las funciones de 
consola de regulación durante el transcurso de la terapia. 
En el interior de este elemento de ubica el cableado necesario para la conexión de la 
pantalla de TFT y la cerradura de la llave de cierre, hasta la caja de elementos de control y 
programación. 
  
                                       
               
 
Fig. 8.30 -  Despiece del equipo modificado:  Elemento de conexión y soporte de la pantalla táctil. 
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7.3.12. Pantalla táctil TFT 
Basándose en terminales integrales de LCD-TFT usadas en comercios a modo de consolas 
táctiles para desempeñar funciones de maquinas registradores, puntos de información o 
consolas de seguimiento en procesos industriales, se plantea la utilización de dicha 
tecnología en el equipo a modificar (Fig. 8.31). 
Una posible elección para implantar esta mejora sería la incorporación de un monitor TFT 
de unas 11 pulgadas de tamaño, con pantalla en color (1024 x 768) que incorporase un 
panel táctil ELO/3M de 5 hilos (terminal táctil PT-15; Coresa, 2006). 
Actualmente existen terminales en el mercado español que incorporan lectores de tarjetas 
magnéticas integrados en los monitores (Fig. 8.32), por tanto la modificación planteada no 
supone dificultad alguna, salvo quizás el incremento en el precio final del equipo. 
Pese a ello, su incorporación dota al equipo de una innovación y diferenciación tecnológica 
frente sus competidores. 
Asimismo, la incorporación de un lector de tarjetas abre un sin fin de posibilidades a la hora 
de controlar y organizar las sesiones, dando libertad a los propietarios de los equipos a la 
hora de gestionar sus equipos. 
                   
Fig. 8.31 -  Despiece del equipo modificado:  Pantalla táctil TFT. 
 
                                     
Fig. 8.32 -  Despiece del equipo modificado:  Terminal de punto de venta integrado LCD-TFT (Coresa, Terminal táctil PT-15). 
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7.3.13. Dispositivo de parada de emergencia 
El dispositivo aquí incorporado, no es más que un pulsador estático ensamblado en la 
superficie superior de la camilla a modo de sistema de parada de emergencia (Fig. 8.33). 
Este pese a ser un elemento obvio en cualquier dispositivo de fisioterapia o aparato de 
gimnasio, pese a ello es un requisito imprescindible que figura entre las solicitudes de los 
centros médicos públicos del estado, además del elemento más indispensable para 
cerciorar una sesión segura. 
El accionamiento de este dispositivo, paraliza las actividades programadas y inicia un 
protocolo de seguridad que hace que el aparato se sitúe en su fase inicial de tracción cero 
o elongación mínima de una manera suave y controlada. 
El color del pulsador y su disposición en el equipo no pasan desapercibidas por el usuario, 
recordándole en todo momento la opción que le plantea el equipo en caso de emergencia o 
percepción de dolor a causa de la terapia. 
 
               
 
           
 
Fig. 8.33 -  Despiece del equipo modificado:  Dispositivo parada de emergencia. 
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7.3.14. Patas telescópicas eléctricas 
El equipo planteado basa uno de sus principales objetivos en la obtención de un sistema 
ergonómico y cómodo para el usuario que facilite su uso. 
Se ha incorporado un dispositivo de regulación de la altura del plano de trabajo, consistente 
en cuatro patas o columnas telescópicas (Fig. 8.34), que proporcionan una graduación 
versátil, segura y estable. 
Si comparamos este sistema con el utilizado en la mayoría de las camillas del mercado 
español, observaremos que estas basan su diseños en un solo actuador lineal, evitando así 
posibles problemas de sincronismo. 
La elección de esta disposición sitúa dos de las columnas telescópicas bajo la sección 
inferior de la superficie de la camilla, más concretamente ubicadas en el eje-guía, 
colaborando así a aliviar las cargas recibidas por elementos estructurales o de guía, y 
favoreciendo la estabilidad y el correcto desplazamiento de los elementos móviles. 
Existen diversos proveedores en el mercado español, que aseguran el sincronismo y la 
efectividad de sistemas que montan cuatro columnas telescópicas (Anexo H). 
Cabría la posibilidad de sustituir estas cuatro columnas por una de mayor tamaño y fuerza 
(Anexo I), la cual se situaría bajo la sección superior de la superficie de la camilla, pero ello 
comportaría una elección más costosa de los materiales estructurales y posiblemente 
reduciría la vida útil de la maquina. Es por ello que hasta la fase posterior en la que se 
evalúen las cargas y se calcules los impactos derivados para el equipo, preferimos  la 
elección planteada a modo de factor de seguridad. 
Nosotros planteamos la instalación del modelo Telesmart TMA de la empresa Magnetic       
 (Magnetic, 2006).Cuyas principales características técnicas son: 
 
Máximo esfuerzo  1000 N 
Recorrido de ascensió  500 mm. 
Velocidad de recorrido  35-57 mm/s 
Altura del conjunto  640 mm.  
Voltaje   24 V 
Temperatura   +5 hasta +40 
Peso   8.0 kg.              Fig. 8.34 -  Despiece del equipo modificado:  Columna telescópica. 
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7.3.15. Base de las patas con pedales reguladores incorporados 
Este elemento es el encargado de proporcionar un contrapeso eficaz ante cargas que 
podrían provocar la inestabilidad del equipo. 
En dicha base, se encuentran integrados los pedales encargados del control de 
posicionamiento de las cuatro columnas telescópicas que regulan la altura del plano de 
trabajo. 
El sincronismo y la actividad de las mismas, esta controlado por un microprocesador 
tecnológico que ofrece un posicionamiento flexible y adecuado (Fig. 8.35).. 
Siendo consecuentes con la elección realizada con las columnas telescópicas, planteamos 
la incorporación de una unidad de control del mismo fabricante en el interior de la base, es 
el llamado sistema de control Magtronic Kom 6 de la empresa SKF, filial del fabricante 
Magnetic (Anexo J; Magnetic, 2006). 
 
   
 
     
 
Fig. 8.35 -  Despiece del equipo modificado:  Base soporte de las columnas telescópicas y unidad de control Magtronic Krom (SKF – Magnetic). 
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7.4. Posibles modificaciones no incorporadas 
Mediante este apartado se hace participe al lector de ideas o modificaciones surgidas 
durante la creación de este proyecto, que pese a no haber sido incorporadas podrián 
considerarse de interés para fase posteriores de detalle. 
La incorporación de un sistema de corrientes farádicas de electroestimulación muscular en 
el arnés pélvico seria un avance tecnológico notable, dentro de los equipos de tracción 
lumbar, favoreciendo así la tracción lumbar mediante la mayor relajación de los músculos y 
anestesiando de manera leve de un modo no invasivo. 
Asimismo, debería realizarse un diseño portátil que permitiera el acoplamiento a cualquier 
camilla hospitalaria, permitiendo así su venta como unidad de tracción en lugar del equipo 
planteado en este proyecto, eso basado en las mismas tecnologías que se han 
incorporado. 
Plantear la posible incorporación de un sistema de audio que permitiera al paciente 
distraerse durante el transcurso de la sesión, haciendo así de esta algo más llevadero a la 
vez que incrementa la relajación y la comodidad, no hay que olvidar que se trata de 
sesiones de casi media hora. 
Entrando más en detalle, se aconseja la plasmación del logotipo de la empresa en la 
superficie de la camilla, así como una sencilla numeración de los anclajes de las cinchas, 
con tal de identificar con claridad los puntos de sujeción, los cuales estarían impresos en 
las tarjetas de usuario a modo de recordatorio. 
 
7.5. Normativa recomendada 
Pese a no  entrar dentro del alcance de este proyecto conceptual, encontramos 
aconsejable que se tenga en cuenta la siguiente normativa para fases posteriores: 
• Normativa de seguridad CEI EN 60601-1 clase I tipo B. 
• Directiva 93/42/CEE  Anexo II. 
• Norma general de seguridad CEI 62-5 
• Directiva 2002/96/CE o el Real decreto 208/2005 categoría 8 (referente al desecho 
de componentes electrónicos para uso médico). 
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8. Estudio económico 
8.1. Presupuesto marginal 
Los equipos de tracción lumbar actualmente en el mercado tienen aproximadamente los 
siguientes precios de venta: 
 
Unidad de tracción lumbar 2350  € 
Cincha pélvica  160  € 
Cincha torácica  180  € 
Total Equipo tracción lumbar 2690  € 
 
El mercado español presenta diversas marcas fabricantes de equipos de tracción lumbar, 
pero sus precios varían en función del 10%. 
Se estima que una vez realizadas las modificaciones, el precio final del equipo este en unos 
4500 € mas un 20% de ingeniería y costes varios (Coste total 5400 €). 
A priori, parece desorbitado, pero hay que tener en cuenta que al coste de la unidad de 
tracción actual hay que añadir la adquisición de una camilla eléctrica regulable, de un coste 
aproximado de 1400-1700 €, dependiendo del fabricante. 
Así pues, la puesta en funcionamiento de un equipo actual ronda los 4350 €. 
Existiendo en realidad una diferencia en el coste de adquisición del 25%, unos 1050€, que 
si tenemos en cuenta la diferencia de precios del mercado, podría disminuir en torno un 
20% el coste extra de inversión. 
 
Total equipo actual 4350  € 
Total equipo modificado  5400  € 
Diferencia entre equipos  1050  € 
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8.2. Ahorro anual en explotación 
Actualmente los equipos son controlados por personal médico especializado, generalmente 
por fisioterapeutas, que implica un coste por hora entorno los 35 €/h. 
Considerando una jornada de 8 horas diaria, durante 20 días al mes supondría            
67200 €/año a plena ocupación. 
Con las modificaciones realizadas, la necesidad de emplear un especialista disminuiría 
mensualmente a 2 días, recayendo las funciones diarias a personal menos especializada 
con un coste aproximado de 12 €/h. 
Así pues, considerando la misma ocupación el coste en personal ascendería 
aproximadamente a 27500 €/año, lo que supone un reducir el gasto en mas de la mitad. 
 
8.3. Recuperación del coste extra de inversión 
Junto a la reducción del gasto derivado por personal citado, existe otro factor a tener en 
cuenta y la posibilidad de incrementar la horas de uso del equipo, ya que disponer de una 
mayor autonomía podría incrementar su horario de uso. 
A la vez que ve incrementados los beneficios por sesión, sería posible una reducción del 
coste por la misma, incrementando así la demanda y haciendo del equipo una alternativa 
viable y atractiva. 
Considerando un coste aproximado de utilización de 40 €/h del equipo actualmente, que 
generaría unos ingresos de 76800 €/año, tendríamos un beneficio neto para el propietario 
del equipo de 9600 €/año. 
Para conseguir los mismos beneficios, la sesión del equipo modificado tendría un coste de 
19.4 €/h. 
Por tanto, una reducción considerable del precio minimizaría el hecho de no recibir una 
terapia plenamente controlada por especialistas, siempre y cuando el equipo presentase los 
requisitos necesarios para asegurar una correcta y segura terapia. Abriendo así mercado 
para el nuevo equipo. 
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Por último comentar que si la demanda y el precio fuesen los tenidos en cuenta para el 
equipo actual, generaríamos 165 € más por día trabajado lo que supondría recuperar la 
inversión extra en 7 días. 
Obtener la misma demanda conservando el coste por sesión sería inverosímil, mientras 
que considerando valores en función del beneficio neto y del nuevo precio por sesión para 
obtenerlo, recuperaríamos la diferencia de inversión en 27 días laborales. 
 
8.4. Presupuesto del estudio 
Facturación del personal requerido: 
 
Desglose del proyecto: 
Personal requerido 
 
Fases Tareas desempeñadas Horas Precio (€) 
Ingeniería Superior 90 3780 Definir objetivos y 
recopilación de 
información Ingeniería Técnica 50 1200 
Diseño conceptual Ingeniería Superior 110 4620 
Simulación Ingeniería Superior 80 3360 
Ingeniería Superior 70 2940 
Ingeniería Técnica 60 1440 
Generar 
documentos, 
planos y tramites 
Administrativa 40 480 
total 500 17820 
Tareas desempeñadas Coste €/h 
Ingeniería Superior 42 
Ingeniería Técnica 24 
Administrativa 12 
 
Pág. 88  Memoria 
 
Gastos derivados: 
 
Alquiler 1800  € 
Electricidad 350  € Oficina 
Teléfono 600  € 
Equipo informático 230  € 
Licencias 250  € Material 
Oficina ( papel, encuadernado, 
cartucho tinta, etc. 
150  € 
Kilometraje 90  € 
Dietas y desplazamientos 
Dietas 140 € 
total 3610  € 
 
 
 Costes totales 
 
Costes por personal requerido 17820  € 
Costes de gastos derivados  
  3610  € 
Coste total del proyecto (IVA no incluido) 21430  € 
 
 
 
 
Análisis de posibles modificaciones en el diseño actual de un equipo de tracción lumbar Pág. 89 
 
9. Impacto ambiental 
El equipo de tracción lumbar consta de diversos elementos de carácter electrónico que 
obligan al fabricante a hacerse cargo de sus procesos de reciclamiento y 
desmantelamiento, una vez termine la vida útil de dispositivo. 
La directiva 2002/96/CE dio lugar a la modificación de la legislación española, originando el 
Real decreto 208/2005, que contempla a los equipos de tracción lumbar dentro del 
apartado  “aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar enfermedades, 
lesiones o discapacidades” catalogándolo como categoría 8 del Anexo I del decreto. 
Durante esta fase conceptual, la asignación de componentes electrónicos no ha sido 
precisada, pese a ello, se recomienda que se tenga en cuenta la ISO 14001 que tiene por 
título “ Sistemas de gestión medioambiental. Especificaciones y directrices para su uso” así 
como normativas relacionadas como la ISO 14004, ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012. 
Mediante la elección de actuadores eléctricos, para desempeñar los movimientos 
mecánicos del equipo, conseguimos un dispositivo limpio que no genera residuos durante 
su vida útil, al haber escogido actuadores en donde la lubricación esta asegurada y al ser 
eléctrico evitamos posibles fugas. 
Este sistema es también conservador con la contaminación acústica, favoreciendo así su 
integración en centros hospitalarios. 
En cuanto a factores de diseño, se ha intentado reducir el numero de piezas en lo 
posible, favoreciendo así en las funciones de montaje y desmantelamiento que facilitan el 
reciclamiento de sus componentes. 
Análisis de posibles modificaciones en el diseño actual de un equipo de tracción lumbar Pág. 91 
 
10. Conclusiones 
El equipo planteado en este proyecto, cumple con los objetivos planteados. Ofrece al lector 
la modificación del equipo convencional de tracción lumbar, convirtiéndolo en un modelo 
claramente diferenciado tanto en estética, técnica, uso y explotación comercial. 
Sin duda alguna, el diseño conceptual aquí realizado, abre un camino a la concepción de la 
utilización de estos dispositivos y introduce diseños novedosos, realizables en la actualidad 
mediante tecnología existente. 
Si bien este no es más que el primer paso para la realización de un nuevo modelo, se han 
estudiado o cuanto menos plantado los componentes que harán de este una realidad. 
A fin de corroborar las inquietudes de los usuarios entorno al equipo de tracción lumbar, se 
ha creado un modelo de cuestionario que refleja la dispersión de las opiniones de los 
encuestados, introduciendo este concepto para un sondeo de aceptación del producto una 
vez realizada la fases del proyecto que se basan en el detalle (Anexo C). 
Asimismo, el diseño se ha concebido con las premisas, de realizar un diseño 
económicamente solvente que pudiese entrar en el mercado en un periodo breve de 
tiempo. Objetivo que creemos plenamente cumplido. 
Para concluir y a nivel personal, los creadores de este proyecto están orgullosos de los 
conocimientos que este proyecto les aporta así como de la experiencia asimilada gracias a 
la realización de un dispositivo que interacciona con el ser humano. 
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